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WICHTIGER MEDIZINISCHER HINWEIS

Jeder schwerwiegende Vorfall sollte dem Hersteller Impulse Dynamics per
E-Mail an QualityComplaints@impulse-dynamics.com gemeldet werden.
Laut MDR 2017/745 ist ein ,schwerwiegender Vorfall* ein Vorfall, der
direkt oder indirekt zu einem der folgenden gefiihrt hat, gefuhrt haben
kénnte oder fuhren kann:

a) Der Tod eines Patienten, Nutzers oder einer anderen Person,

b) Die voriibergehende oder dauerhafte ernsthafte Verschlechterung
des Gesundheitszustands eines Patienten, Nutzers oder einer
anderen Person. Eine schwerwiegende Verschlechterung des
Gesundheitszustands des Probanden, die zu einem der folgenden
Punkte flhrt:

i. Lebensbedrohliche Krankheit oder Verletzung,

ii. Dauerhafte Beeintrachtigung einer Korperstruktur oder
einer Korperfunktion,

iii. Krankenhausaufenthalt oder Verlangerung des
Krankenhausaufenthalts eines Patienten,

iv. Medizinischer oder chirurgischer Eingriff zur Verhinderung
einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder Verletzung
oder einer dauerhaften Beeintrachtigung einer
Korperstruktur oder Kérperfunktion,

v. Chronische Krankheit.

c) Ernste Gefahr fur die 6ffentliche Gesundheit. Eine Gefahr fiir die
offentliche Gesundheit ist ein Ereignis, das eine unmittelbare
Todesgefahr, eine ernsthafte Verschlechterung des
Gesundheitszustands einer Person oder eine schwere Krankheit
zur Folge haben kann, das mdglicherweise sofortige
Abhilfemalinahmen verlangt und das eine erhebliche Morbiditat
oder Mortalitat beim Menschen verursachen kann oder das fir
den gegebenen Ort und Zeitpunkt ungewdhnlich oder
unerwartet ist.


mailto:QualityComplaints@impulse-dynamics.com

SEITE ABSICHTLICH FREI GELASSEN



1.0 EINLEITUNG

Herzlichen Gliickwunsch zum Erhalt Inres OPTIMIZER® Smart Mini-
Systems. Dieses Handbuch soll Sie Uber das OPTIMIZER Smart Mini-
System informieren, Ihnen zeigen, was Sie nach der Implantation zu
erwarten haben, Sie mit den Komponenten des Systems vertraut machen
und Ihnen Anweisungen zur Verwendung des Vesta-Ladegeréts geben.

Bei Herzinsuffizienz handelt es sich um eine klinische Erkrankung, von
denen jahrlich weltweit schatzungsweise 10 Millionen Menschen betroffen
sind. Eine neuere Studie in den Vereinigten Staaten hat ergeben, dass bei
378 von 100.000 Mannern und bei 289 von 100.000 Frauen eine
Herzinsuffizienz auftritt?.

Herzinsuffizienz ist der Begriff, den Arzte verwenden, um die Anzeichen
und Symptome zu beschreiben, die mit der Unfahigkeit des Herzmuskels
einhergehen, gentigend Blut zu pumpen, um den Bedarf des Korpers

zu decken.

Zu den Symptomen der Herzinsuffizienz gehéren:
e Atemnot
e Schwellungen (Odeme) an den Beinen und/oder Armen
e Ermidung
e geringe korperliche Belastbarkeit
e geistige Verwirrung

Fur die Behandlung der Herzinsuffizienz stehen derzeit zahlreiche
Medikamente mit unterschiedlicher Wirkung zur Verfiigung. Trotz dieser
immer langer werdenden Liste sprechen einige Patienten nicht auf diese
Medikamente an oder vertragen deren Nebenwirkungen nicht, was zu
einer fortschreitenden Verschlechterung ihrer Herzinsuffizienz fihrt.

! Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based
Population, Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. 21. Juli, 2004; 292:344-350.



2.0 DAS OPTIMIZER SMART MINI-SYSTEM

Das OPTIMIZER Smart Mini-System besteht aus den folgenden
Komponenten:

e Implantierbarer OPTIMIZER Smart Mini Impulsgeber (IPG)
e Vesta-Ladegerat

2.1 OPTIMIZER Smart Mini Implantierbarer
Impulsgeber

Der OPTIMIZER Smart Mini Implantierbarer Pulsgenerator (IPG)
ist ein Medizinprodukt, das fur die Behandlung von mittlerer bis
schwerer Herzinsuffizienz bestimmt ist. Es wird typischerweise an
der oberen linken oder rechten Brust unter der Haut implantiert.

An den OPTIMIZER Smart Mini IPG sind zwei (oder optional drei)
Herzelektroden angeschlossen, die Ihr Arzt wahrend der
Implantation durch eine grol3e Vene in das Herz einfuhrt. Diese
Elektroden erlauben es dem OPTIMIZER Smart Mini IPG, die
elektrische Aktivitat Ihres Herzens zu tberwachen und bei jedem
Herzschlag zu einem bestimmten Zeitpunkt spezielle
Therapieimpulse der Cardiac Contractility Modulation (CCM®) an
das Herz abzugeben.

Die Hauptwirkung dieser CCM-Therapie ist eine Steigerung der
Effizienz und der Kraft jeder Herzkontraktion, was dazu fiihren
soll, dass mit jedem Herzschlag mehr Blut vom Herzen

gepumpt wird.

Der OPTIMIZER Smart Mini IPG wird durch einen
wiederaufladbaren Akku betrieben, um seine Standzeit zu
verlangern. Ein Ladegerat, das speziell zum Aufladen der Batterie
des OPTIMIZER Smart Mini IPG entwickelt wurde, wird Ihnen
nach lhrer Implantation zur Verfigung gestellt.

Die zu erwartende Standzeit des OPTIMIZER Smart Mini IPG ist
durch die zu erwartende Standzeit des Akkus begrenzt.

Bei wochentlichem Aufladen Ihres OPTIMIZER Smart Mini IPG
sollte der Akku im Inneren des OPTIMIZER Smart Mini IPG
mindestens 20 Jahre lang halten.

Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG muss ausgetauscht werden, wenn
seine Batterie nach vollstandiger Aufladung nicht mehr ausreicht,



um eine ganze Woche lang die CCM-Therapie vorzunehmen,
ohne dass er sich stark entladt.

Wenn ein elektiver Austausch erforderlich ist, werden Sie
angewiesen, lhren OPTIMIZER Smart Mini IPG 7 Tage vor lhrer
geplanten Routineuntersuchung vollstandig aufzuladen. Bei lhrer
Untersuchung kann Ihr Arzt die Ladekapazitat der Batterie in
Ihrem OPTIMIZER Smart Mini IPG tberprtfen.

I
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Abbildung 1: OPTIMIZER Smart Mini IPG
2.2  Vesta-Ladegerat

Das Vesta-Ladegerat wird von einem Akku gespeist und ist
speziell fir die Verwendung mit dem OPTIMIZER Smart Mini IPG
konzipiert. Nach der Implantation erhalten Sie ein Vesta-
Ladegerat und Anweisungen zu dessen Verwendung. Bitte fahren
Sie mit Abschnitt 7.0 fort, um weitere Einzelheiten tber Ihr Vesta-
Ladegerat zu erfahren.



Abbildung 2: Vesta-Ladegerat

3.0 INDIKATIONEN FUR DIE ANWENDUNG

Das OPTIMIZER Smart Mini-System ist indiziert fir die Verwendung bei
Patienten tGiber 18 Jahren mit symptomatischer Herzinsuffizienz aufgrund
einer systolischen und diastolischen linksventrikularen Dysfunktion

trotz geeigneter medizinischer Therapie. Die mit dem OPTIMIZER-System
durchgefiihrte CCM-Therapie, verbessert nachweislich den klinischen
Zustand, die Funktionsfahigkeit und die Lebensqualitét von Patienten

mit symptomatischer Linksherzinsuffizienz und beugt zudem
Krankenhauseinweisungen vor. Sie wird bei sorgfaltig ausgewahlten
Patienten und unter Leitung erfahrener Kardiologen mit Spezialisierung
auf Herzinsuffizienz angewendet.

Hinweis: Das OPTIMIZER Smart Mini-System gibt nicht-exzitatorische
CCM-Impulse an die Herzmuskelzellen ab. Er besitzt keine Schrittmacher-
oder ICD-Funktionen.

4.0 POTENTIELLE KOMPLIKATIONEN

4.1 Komplikationen im Zusammenhang mit der
Implantation

Wie jeder chirurgische Eingriff ist auch die Implantation des
OPTIMIZER Smart Mini IPG mit einem gewissen Risiko
verbunden. Dieser Abschnitt soll Ihnen die verschiedenen
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potentiellen Komplikationen in Verbindung mit der Implantation
eines Gerats erklaren. Diese potenziellen Komplikationen treten
nicht nur beim OPTIMIZER Smart Mini IPG auf, sondern kdnnen
auch bei der Implantation anderer implantierbarer Herzgerate
(z. B. Herzschrittmacher oder Defibrillatoren) auftreten.

Die mit der Implantation verbundenen Risiken sind in Tabelle 1
aufgefiihrt und nach ihrer Haufigkeit sortiert.

Tabelle 1: Risiken im Zusammenhang mit der Implantation

Haufig (groRRer oder gleich 5 %)

e Schmerzen, Blutergliisse und Unbehagen an der Einstichstelle
nach dem Eingriff

Blutung

Infektion an der Einfihrungsstelle

Hamatom in der Tasche

Migration von Elektroden

Migration von implantiertem IPG

Ungewdhnlich (zwischen 1-5 %)

e Thoraxtrauma (wie z. B. eine kollabierte Lunge oder Blutungen in

den Brustkorb)

Generatorkomplikation

Herzperforation (Durchstof3en des Herzens durch die Elektroden)

Endokarditis (Infektion der Herzklappen)

Herzrhythmusstérungen (unregelmafiger Herzschlag,

einschlie3lich zu langsamer oder zu schneller Herzschlage)

e Beschadigung der Trikuspidalklappe (die Klappe zwischen der
rechten oberen und unteren Herzkammer, die verhindert, dass
Blut in die obere Kammer zurtckflie3t), was zu
Trikuspidalklappenregurgitation oder -leckage fiihren kann

e Gefalitrauma (Perforation, Dissektion oder Ruptur)

e Thrombose (Bildung von Blutgerinnseln in den Venen)

e Schadigung des spezifischen Herzgewebes, das fiir die
Auslosung des Herzschlags verantwortlich ist (d. h. das
Erregungsleitungssystem des Herzens)

e Allergische Reaktion

Selten (weniger als 1 %)

e Bradykardie (langsame Herzfrequenz)

e Herztamponade (Ansammlung von Flissigkeit um das Herz, die
lebensbedrohlich sein kann)

o Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

e Mini-Schlaganfall (TIA), oder Schlaganfall

e Tod
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Wenn Sie eine diinne Herzwand haben, kann es aul3erdem
vorkommen, dass Sie jedes Mal, wenn das Gerét ein CCM-Signal
abgibt, aufgrund der Stimulation des Zwerchfellnervs oder des
Zwerchfells selbst einen Schluckauf haben. Hierbei kbnnte ein
chirurgischer Korrektureingriff erforderlich sein.

Sie kdnnen auch empfindlich auf eines oder mehrere der in Ihrem
OPTIMIZER Smart Mini IPG verwendeten Materialien reagieren,
die mit dem Kérpergewebe in Berilhrung kommen (histotoxische
Reaktion). Dies ist zwar selten, kann aber den Ausbau des Geréats
erforderlich machen. Die Materialien, die mit menschlichem
Gewebe in Beriihrung kommen, sind Titan, Epoxidharz und
Silikongummi.

Der OPTIMIZER Smart Mini IPG nutzt seine Elektroden, um die
elektrische Aktivitét Ihres Herzens zu messen. Es kdnnen
Komplikationen auftreten, die die Fahigkeit der Elektrode, diese
Funktion zu erfullen, beeintrdchtigen kénnen. Hierzu z&hlen unter
anderem folgende Faktoren:

e Eine Elektrode kann sich wahrend der Implantation von
der Stelle l16sen, an der sie platziert wurde, was eine
erneute Operation erforderlich macht.

e Eine Elektrode zersplittert oder bricht ab und sorgt fur
eine schlechte elektrische Verbindung, sodass ein
erneuter chirurgischer Eingriff erforderlich ist.

Die oben beschriebenen Elektrodenprobleme kdnnen tber die
gesamte Verwendungsdauer einer implantierten Elektrode
auftreten. Normalerweise ist ein chirurgischer Korrektureingriff
erforderlich.

4.2 Komplikationen im Zusammenhang mit dem
Betrieb des Gerats/Ladegerats

Zu den Komplikationen im Zusammenhang mit dem Betrieb des
Gerats/Ladegerats gehdren unter anderem:

e Es kann vorkommen, dass ein OPTIMIZER Smart Mini
IPG aufgrund eines Software- oder Hardwareproblems
CCM-Signale nicht ordnungsgemal erfasst und abgibt,
was einen Austausch erforderlich macht.

e Ein OPTIMIZER Smart Mini IPG kann
Umgebungsstérungen erkennen und die CCM-Therapie
nicht korrekt vornehmen. Siehe Abschnitt 6.4.
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5.0

e Ein Vesta-Ladegerat kann aufgrund eines Software- oder
Hardware-Problems nicht wie vorgesehen funktionieren
und lhren OPTIMIZER Smart Mini IPG nicht wie
vorgesehen aufladen. Ein Ersatzladegerat ist erforderlich.

IM ANSCHLUSS AN DIE IMPLANTATION

Sie mussen sich aktiv an lhrer eigenen Genesung beteiligen, indem Sie
die Anweisungen lhres Arztes sorgfaltig befolgen, einschlielilich:

Informieren Sie Ihren Arzt Giber jede R6tung, Schwellung oder
Drainage am Einschnitt.

Das Heben schwerer Objekte vermeiden, bis Ihnen lhr Arzt dies
gestattet.

Bewegung, korperliche Aktivitaten und Korperpflege in
Ubereinstimmung mit den Anweisungen lhres Arztes.

Achten Sie darauf, lhren Arzt zu kontaktieren, falls sich ein Fieber
entwickeln sollte, dass mehr als zwei oder drei Tage anhalt.

Stellen Sie lhrem Arzt etwaige Fragen, die Sie tber das Geréat,
den Herzrhythmus oder die Medikation haben sollten. Achten Sie
darauf, alle von lhrem Arzt verschriebenen Medikamente
einzunehmen.

Tragen Sie keine enge Kleidung, die die Haut Uber dem Geréat
reizen konnte.

Vermeiden Sie es, an dem Gerét oder in dem umgebenden
Brustbereich zu reiben.

Schranken Sie auf Anweisung lhres Arztes alle Armbewegungen
ein, die das implantierte Elektrodensystem beeintrachtigen
kénnten.

Vermeiden Sie unsanfte Beriihrungen, die zu Sté3en an der
Implantationsstelle fihren kénnten. Wenn Sie stlirzen oder einen
Unfall erleiden, bei dem die Implantatstelle verletzt wird, wenden
Sie sich an lhren Arzt.

Hinweis: Wenn Sie eine schlanke Statur haben, kann Ihr
implantiertes Gerat unter der Haut deutlicher hervortreten. Wenn
dies der Fall ist, sollten Sie besonders vorsichtig sein, um direkte
Schlage auf Ihr Implantat zu vermeiden.



6.0

Kontaktieren Sie lhren Arzt, falls Ihnen unerwartete oder
ungewohnliche Dinge wie bspw. neue Symptome auffallen.

Informieren Sie lhren Arzt, wenn Sie vorhaben, eine Fernreise zu
unternehmen.

Wenn Sie vorhaben, lhren Wohnort zu wechseln, informieren Sie
Ihren Arzt und besprechen Sie mit ihm die Notwendigkeit einer
Uberweisung in die neue Region.

Ihr Arzt kann lhnen, zumindest anfangs, das Fahren untersagen,
um eine Ubermaliige Belastung Ihrer Wunden zu verhindern.

LEBEN MIT IHREM OPTIMIZER SMART
MINI IPG

6.1 Allgemeine Aussichten

Sie konnen lhren OPTIMIZER Smart Mini IPG unter der Haut
spuren. Normale korperliche Bewegungen beschédigen den
Impulsgeber oder die Elektroden nicht. Es ist jedoch wichtig, dass
Sie nicht versuchen, Ihr implantiertes IPG zu bewegen oder zu
drehen. Es wurde mit einer speziellen Ausrichtung auf die Haut
implantiert, um eine ordnungsgemalfe Kommunikation mit dem
Intelio-Programmiergeréat und lhrem Vesta-Ladegerat zu
gewabhrleisten.

6.2  Auswirkungen auf Ihre Aktivitaten

Sobald die Wunden lhrer Operation verheilt sind, kbnnen Sie
davon ausgehen, dass Sie |hre Ublichen Aktivitaten, einschlief3lich
sexueller Intimitat, wiederaufnehmen kénnen. Ihr implantierter
OPTIMIZER Smart Mini IPG wird durch Gehen, Blcken oder
andere normale téagliche Aktivitaten nicht beeintréchtigt.

6.3 Medikation

Verschreibungspflichtige Medikamente, die vorschriftsmaiig
eingenommen werden, haben keine Auswirkung auf den
ordnungsgemalen Betrieb lhres OPTIMIZER Smart Mini IPG.

Allgemein sollten Sie nach der Implantation lhres OPTIMIZER
Smart Mini IPG die Einnahme von Medikamenten nicht
andern muissen.



6.4 Wie sich andere Gerate auf lhren OPTIMIZER
Smart Mini IPG auswirken kénnen

Grundsatzlich sollten gut funktionierende Haushaltsgeréte und
persdnliche Kommunikationsgerate, die 25 cm (10 in) oder mehr
von lhrem implantierten OPTIMIZER Smart Mini IPG entfernt
gehalten werden, seine Funktion nicht beeintrachtigen. Allerdings
sollten Sie in der Nahe von Geréaten, die starke elektrische oder
magnetische Felder erzeugen, vorsichtig sein. Es kénnen bspw.
Stérungen aufgrund von Elektrorasierern, aufgrund von
Elektrowerkzeug sowie aufgrund von Systemen mit elektrischer
Zundvorrichtung, einschlief3lich von Systemen, die fir
kraftstoffbetriebene Geréte verwendet werden, auftreten.
Allgemein dirfen benzinbetriebene Gerate betrieben werden,
sofern Schutzhauben, Abdeckungen und andere Abschirmungen
nicht entfernt werden.

Jede solche Stdrung, die von Ihrem OPTIMIZER Smart Mini IPG
erkannt wird, kann zu einer falschen Erkennung lhres
Herzschlags und einem falschen Timing der CCM-

Therapie fuhren.

Vermeiden Sie die Nahe von Geraten, die starke Magnete
enthalten (z. B. Stereolautsprecher), und lehnen Sie sich nicht
Uber einen offenen Motorraum, da die Lichtmaschine ein starkes
elektromagnetisches Feld erzeugt. Ihr OPTIMIZER Smart Mini
IPG umfasst einen Magnetschalter, der die CCM-Therapie
deaktiviert, wenn er 3-5 Sekunden lang einem starken Magneten
ausgesetzt wird. Wenn dies versehentlich geschieht, kann Ihr Arzt
Sie auffordern, in seine Praxis zu kommen, um die CCM-Therapie
wieder aufzunehmen. Da lhr OPTIMIZER Smart Mini IPG kein
lebenserhaltendes Gerét ist, ist es unwahrscheinlich, dass Sie
durch ein solches Ereignis gefahrdet werden.

Holen Sie immer eine medizinische Beratung ein, bevor Sie sich
in Bereiche begeben, die mit einer Warnung fur Patienten mit
einem Herzschrittmacher (oder mit einem anderen implantierten
Medizinprodukt) gekennzeichnet sind oder bevor Sie sich in
Bereiche begeben, in denen sich industrielle Maschinen oder
Funktransmitter, einschlie3lich von Amateurfunk-

/Funkgeraten, befinden.



Informieren Sie lhren Arzt immer, dass Sie einen OPTIMIZER
Smart Mini IPG implantiert haben, bevor Sie sich den folgenden
Verfahren unterziehen:

e Chirurgischer Eingriff, bei dem ein Elektrokauter
verwendet wird

e Ein Verfahren mit Hochfrequenz-Ablation (HF-Ablation)
e Medizinische Diathermie

e Kardioversion

e Therapeutische Strahlung

¢ Medizinisch-therapeutische Ultraschallanwendungen

e Lithotripsie

e Kernspinresonanz (NMR)

e Magnetresonanztomographie (MRI)

Bitte beachten Sie: Bedingt MRI-kompatibel (Ganzkérper);
Gesundheitsdienstleister sollten die Geratekennung fir
ordnungsgemalle Nutzungsvoraussetzungen lesen.

Bitte beachten Sie: Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG sollte vor
und wahrend jeder medizinischen Behandlung, bei der
elektrischer Strom durch den Kérper geleitet wird, entweder
deaktiviert oder genau tUberwacht werden.

Vorsicht: Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG sollte nicht direkt
therapeutischem Ultraschall oder therapeutischer Strahlung
ausgesetzt werden. Diese Art von Exposition kann zu einer
Beschéadigung des Gerats fuhren, die moglicherweise nicht auf
Anhieb feststellbar ist.

Vorsicht: Warensicherungen in Geschaften und
Flughafensicherheitssysteme kénnen Ihrem OPTIMIZER Smart
Mini IPG normalerweise nichts anhaben. Halten Sie sich jedoch
nicht in der Nahe der Geréate auf. Bevor Sie die
Sicherheitskontrolle am Flughafen passieren, sollten Sie dem
Sicherheitspersonal Ihre Identifikationskarte fur implantierte
Medizinprodukte zur Uberpriifung vorlegen.
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6.5 Die Bedeutung lhres Ausweises fur
implantierte Medizinprodukte

Nach der Implantation wird Ihnen lhr Arzt eine Identifikationskarte
fur implantierte Medizinprodukte aushandigen, aus der
hervorgeht, dass lhnen ein OPTIMIZER Smart Mini
Implantierbarer Pulsgenerator implantiert wurde.

Es ist wichtig, dass Sie lhren Ausweis fiir implantierte
Medizinprodukte und eine aktuelle Liste Ihrer Medikamente immer
bei sich tragen. Im Falle eines medizinischen Notfalls umfasst die
Identifikationskarte fur implantierte Medizinprodukte
Informationen, die fiir den behandelnden Arzt von grolZer
Bedeutung sind und dazu beitragen, die medizinische
Notfallversorgung, die Sie benétigen, zu beschleunigen.

AulRerdem ist es wichtig, dass Sie alle Ihre medizinischen
Dienstleister dariiber informieren, dass Ihnen ein OPTIMIZER
Smart Mini-Gerat implantiert wurde. Zeigen Sie daher bei lhrem
nachsten Arzt- oder Zahnarztbesuch lhren Ausweis fur
implantierte Medizinprodukte vor, damit eine Kopie davon fiir die
Unterlagen angefertigt werden kann.
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7.0 VESTA-LADEGERAT
7.1  Systemkomponenten

Ihr Vesta-Ladesystem besteht aus den folgenden Komponenten:

Clip fur
Ladestabkabel .
g o AC-Adapter mit
angeschlossenem
E.U. U.S.-Steckeradapter
Steckeradap
Vesta-
Ladegerat

Ladestab

eensMPULSE

Abbildung 3: Komponenten des Vesta-Ladesystems

e Vesta-Ladegerat (mit angebrachtem Ladestab und Clip
fur das Ladestabkabel) — zum Aufladen Ihres OPTIMIZER
Smart Mini IPG.

e Netzadapter — zum Aufladen der internen Batterie Ihres
Vesta-Ladegerats.

e E.U./US-Steckeradapter — Steckeradapter fiir den AC-
Adapter, mit denen der AC-Adapter an Steckdosen in der
EU und in den USA angeschlossen werden kann.

e Tragetasche — fiir die Aufbewahrung und den Transport
Ihres Vesta-Ladegerats.
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7.2

Eigenschaften

Ihr Vesta-Ladegerat verfugt Gber die folgenden Merkmale:

Grafische Anzeige: Bildschirm, der von lhrem Vesta-
Ladegerat verwendet wird, um lhnen Informationen zu
kommunizieren

Einschalttaste: Drucktaste zum Einleiten des
Ladevorgangs fur Ihren OPTIMIZER Smart Mini IPG

Summer: Ein interner Summer, der Sie mit Pieptdnen
Uber einen Zustand informiert, der ein Eingreifen erfordert

Ladestab: Stab, der eine Spule und Schaltkreise
umfasst, die von Ilhrem Vesta-Ladegerét zum Laden und
zur Kurzstreckenkommunikation mit lhrem OPTIMIZER
Smart Mini IPG verwendet werden

Funksprechgerat: Gerat, das von Ilhrem Vesta-
Ladegerat fir die Langstreckenkommunikation [zwischen
Null und mindestens 1,5 m (5 ft)] mit Inrem OPTIMIZER
Smart Mini IPG verwendet wird

Handy-Modem: Modem, das verwendet sind, um von
Ihrem OPTIMIZER Smart Mini IPG in den Remote Patient
Monitoring Service (zukinftige Fahigkeit)
heruntergeladene Daten zu versenden

13



Grafische
Anzeige

IMPULSE
DY RANICS

Einschalttaste

Abbildung 4: Vesta-Ladegerat Merkmale
7.3 Beschreibung

Ihr Vesta-Ladegerat wurde entwickelt, um die Batterie Ihres
OPTIMIZER Smart Mini IPG mit minimalen Eingriffen zu laden
und gleichzeitig Ihre Sicherheit wahrend des Ladevorgangs zu
gewabhrleisten.

AuBerdem ist Ihr Vesta-Ladegerat so programmiert, dass es
Alarme und andere Meldungen anzeigt, die méglicherweise
Mafnahmen lhrerseits erfordern (z. B. Alarmcodes Arzt
informieren, die Sie auffordern, lhren Arzt zu informieren,
Erinnerungen zum Aufladen lhres implantierten Gerats usw...).

Bitte beachten Sie: Der Betrieb anderer elektrischer Gerate in
der Nahe lhres Vesta-Ladegerats kann mdglicherweise
elektromagnetische oder andere Interferenzen mit dem Ladegerat
verursachen. Tragbare und mobile Hochfrequenz (HF)-Gerate
sind besonders anféllig fir die Beeintrachtigung der normalen
Funktion des Ladegerats.

Vorsicht: Wahrend des Betriebs kann Ihr Vesta-Ladesystem eine
potenzielle Quelle fur elektromagnetische Stérungen anderer
elektronischer Gerate in unmittelbarer Nahe des

Ladesystems sein.
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7.4 Ladeverfahren

Die von lhrem Vesta-Ladegerat verwendete Lademethode zum
Laden der Batterie Ihres OPTIMIZER Smart Mini IPG wird als
induktive Energielibertragung bezeichnet. Da Magnetfelder die
Haut leicht und ohne grof3en Widerstand durchdringen kénnen, ist
die von Ihrem Vesta-Ladegerat verwendete Lademethode eine
bewéhrte und effektive Methode, um Energie auf Ihr implantiertes
Gerét zu Ubertragen. Das Aufladen kann durch die Kleidung
erfolgen.

Die induktive Energietbertragung zum Laden der Batterie lhres
OPTIMIZER Smart Mini IPG wird wie folgt genutzt:

1. Die elektrische Energie aus der Batterie lhres Vesta-
Ladegerats flie3t durch eine Primarspule, die mit dem
elektronischen Schaltkreis des Ladegerats verbunden ist,
der sie in ein schwingendes elektromagnetisches Feld
umwandelt.

2. Wenn eine Primarspule in unmittelbarer Nahe einer
Sekundarspule angeordnet ist, wird das von der
Primarspule erzeugte oszillierende elektromagnetische
Feld von der Sekundarspule aufgenommen.

3. Die Sekundarspule, die das oszillierende
elektromagnetische Feld aufnimmt, ist mit den
elektronischen Schaltkreisen des Implantats verbunden,
die es in elektrische Energie zuriickverwandeln. Diese
elektrische Energie wird verwendet, um die Batterie Ihres
OPTIMIZER Smart Mini IPG zu laden.

7.5 Aus-und Einbau des Steckeradapters

Ihr Vesta-Ladegeratsystem umfasst einen Wechselstromadapter
mit einem US-Steckeradapter. Wenn ein anderer Steckeradapter
bendtigt wird, kann der Netzadapter entfernt und ein anderer
Steckeradapter installiert werden.

7.5.1 Abnehmen des Steckeradapters

Entfernen Sie den Steckeradapter wie folgt vom
Netzadapter:

1. Nehmen Sie den Netzadapter in die Hand und
legen Sie Ihren Daumen auf den geriffelten
Bereich unter den Steckerstiften des
Steckeradapter.
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Nach oben
dricken, um
den
Steckeradapter
zu entriegeln
und zu
entfernen

Driicken Sie den Steckeradapter mit dem
Daumen nach oben, um ihn vom Netzadapter zu
entriegeln. Siehe Abbildung 5.

Schieben Sie den Steckeradapter nach oben, um
ihn vom Netzadapter zu entfernen.

Abbildung 5: Abnehmen des Steckeradapters

7.5.2

Einbau des Steckeradapters

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den
Steckeradapter auf den Netzadapter aufzusetzen:

1.

Halten Sie den Netzadapter in der Hand und
stecken Sie den Steckeradapter in den
entsprechenden Schlitz am Netzadapter.

Driicken Sie den Steckeradapter mit dem
Zeigefinger nach unten, bis er vollstandig in den
Netzadapter eingesteckt ist. Siehe Abbildung 6.
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Nach unten
driicken, um
den
Steckeradapter
zu installieren

SN 000009 :

E' rdel 452241-1-
YTV ™
Abbildung 6: Installieren des Steckeradapters

7.6  Aufladen lIhres Vesta-Ladegerats

Hinweis: Das Aufladen Ihres Vesta-Ladegeréats und das Aufladen
Ihres OPTIMIZER Smart Mini IPG kdnnen NICHT gleichzeitig
erfolgen. Laden Sie immer die interne Batterie Ihres Vesta-
Ladegerats, bevor Sie versuchen, die Batterie Ihres OPTIMIZER
Smart Mini IPG zu laden.

Hinweis: Prufen Sie den AC-Adapter vor der Verwendung auf
Schéaden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn ein Ersatznetzteil
bendtigt wird.

Warnung: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie in Ihrem
Vesta-Ladegerat ausschlief3lich den mit dem Vesta-
Ladegerat gelieferten Netzadapter. Andernfalls kann es
zu Schaden an lhrem Vesta-Ladegerat kommen.

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um das Netzteil an lhr
Vesta-Ladegerat anzuschlieBen und mit dem Aufladen der
internen Batterie zu beginnen:
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1. Drehen Sie lhr Vesta-Ladegerat um, sodass die
Ruckseite des Ladegeréts nach oben zeigt.

2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des
Stromeingangsanschlusses, der sich neben der Basis des
Ladestabkabels befindet. Siehe Abbildung 7.

S IOT T T

¥ ] & rzza) BX
Schutzklappe. , 900-004-€4 [43H)

Stromeingangs-
anschluss

Abbildung 7: Riickseite des Ladegerats

3. Nehmen Sie den Netzadapter aus der Tragetasche und
drehen Sie den Gleichstrom-Ausgangsstecker, bis der
rote Punkt auf dem Stecker sichtbar ist.

4. Richten Sie den roten Punkt am Gleichstrom-
Ausgangsstecker des Netzteils auf die rote Linie am
Stromeingangsstecker Ihres Vesta-Ladegerats aus (siehe
Abbildung 8) und stecken Sie dann den Gleichstrom-
Ausgangsstecker in den Stromeingangsstecker.
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Abbildung 8: Ausrichten der DC-Steckverbinder

Sobald der Netzadapter an Ihr Vesta-Ladegerat
angeschlossen ist, wird der Selbstladestatusbildschirm
des Ladegerats angezeigt. Siehe Abbildung 9.

[EE5)

Abbildung 9: Selbstladestatusbildschirm des Ladegerats

5. Verbinden Sie den standortspezifischen Steckeradapter
mit dem Netzadapter und stecken Sie dann den
Netzadapter in die Steckdose, um die interne Batterie
Ihres Vesta-Ladegerats zu laden.

Wenn auf lhrem Vesta-Ladegeréat der Bildschirm
~oelbstaufladung erfolgreich angezeigt wird (siehe
Abbildung 10), ist die Batterie in Ihrem Vesta-Ladegerét
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vollstandig aufgeladen, was durch das Hakchen tber der
Ladezustandsanzeige in der Mitte des Bildschirms
angezeigt wird.

v
[eass)

Abbildung 10: Bildschirm Selbstaufladung des Ladegerats
erfolgreich

Trennen Sie den Netzadapter wie folgt von lhrem Vesta-
Ladegerat:

1. Ziehen Sie an der Metallmanschette des
Gleichstromausgangssteckers, um den Stecker von lhrem
Vesta-Ladegerat zu trennen. Siehe Abbildung 11.

Steckermanschette
zurtickgezogen

Steckermanschette

Abbildung 11: Nahaufnahme der Steckermanschette

2. Bringen Sie die Schutzabdeckung tiber dem
Netzeingangsanschluss lhres Vesta-Ladegeréats
wieder an.
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7.7 Aufladen lhres OPTIMIZER Smart Mini IPG

Hinweis: Das Aufladen Ihres Gerats dauert etwa 90 Minuten
(bei wochentlicher Aufladung).

Warnung: Wenn lhr OPTIMIZER Smart Mini IPG nicht
regelméRig aufgeladen wird, schaltet er sich ab, wenn
die Batterie leer ist, und unterbricht die CCM-Therapie!

Hinweis: Ihr Vesta-Ladegerat kann nicht zum Aufladen lhres
OPTIMIZER Smart Mini IPG verwendet werden, solange der
Netzadapter nicht von Ihrem Vesta-Ladegerét getrennt ist.

Bitte beachten Sie: Ihr Vesta-Ladegerat sollte nicht in der Nahe
von anderen elektronischen Geraten betrieben werden. Wenn
kein ausreichender rdumlicher Abstand eingehalten werden kann,
muss lhr Vesta-Ladegerat iberwacht werden, um eine normale
Funktion zu gewabhrleisten.

Warnung: Das Vesta-Ladegerét darf nicht an Bord eines
Flugzeugs verwendet werden.

Warnung: Wenn Sie sich an Bord eines Schiffs befinden, fragen
Sie die Besatzung um Erlaubnis, bevor Sie Ihr Vesta-
Ladegerat benutzen.

Um die Batterie lhres OPTIMIZER Smart Mini IPG zu laden,
fuhren Sie die folgenden Schritte aus:

1. Nehmen Sie eine ruhige, bequeme Sitzposition ein, am
besten in einem Winkel von 45° (z. B. auf einem Sofa
oder Sessel).

2. Bestimmen Sie die Position Ihres OPTIMIZER Smart Mini
IPG (in der Regel der rechte obere Brustbereich). Legen
Sie das Stabkabel locker um lhren Hals und platzieren
Sie dann die flache Seite des Vesta-Ladestabs (die Seite
mit den vier blauen Gummischraubabdeckungen) direkt
Uber lhrer OPTIMIZER Smart Mini IPG-Implantationsstelle
(tber Ihrer Kleidung). Um zu verhindern, dass der
Ladestab beim Aufladen Ihres implantierten OPTIMIZER
Smart Mini IPG verrutscht, kénnen Sie den Clip des
Ladestabkabels an lhrer Kleidung befestigen.

3. Starten Sie den Ladevorgang, indem Sie die
Einschalttaste driicken, 1-2 Sekunden lang gedrickt
halten und dann loslassen. Siehe Abbildung 12.
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Abbildung 12: Driicken der Einschalttaste am Ladegeréat

Hinweis: Wenn ein Alarm ausgel6st wurde, wird
mdglicherweise der Alarmbildschirm Arzt informieren
angezeigt. Wenn auf dem Bildschirm Ihres Vesta-Ladegerats
ein Alarmcode Arzt informieren erscheint, befolgen Sie die in
Abschnitt 7.12 beschriebenen Anweisungen.

4. Der Ladevorgang beginnt mit der Anzeige des
Bildschirms zum IPG-Datendownload wahrend lhr Vesta-
Ladegerat Informationen von lhrem OPTIMIZER Smart
Mini IPG herunterladt. Der animierte Pfeil, der auf das
Ladesymbol zeigt, zeigt an, dass |hr Ladegerat aktiv
Informationen von Ilhrem implantierten Gerét herunterladt.
Siehe Abbildung 13.

Abbildung 13: Bildschirm IPG-Datendownload
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5. Wenn lhr Vesta-Ladegerat das Herunterladen der Daten

erfolgreich abgeschlossen hat, zeigt es den Bildschirm
IPG-Datendownload erfolgreich an, begleitet von drei
kurzen Pieptonen. Das blinkende Hakchen zeigt an, dass
Ihr Vesta-Ladegerat erfolgreich Informationen von Ihrem
implantierten Gerét herunterladen konnte. Siehe
Abbildung 14.

Abbildung 14: Bildschirm IPG-Datendownload erfolgreich

6.

Nach Abschluss des Datendownloads wird der IPG-
Ladestatusbildschirm angezeigt, der angibt, dass lhr
Vesta-Ladegerat mit dem aktiven Laden lhres
OPTIMIZER Smart Mini IPG begonnen hat. Siehe
Abbildung 15.

Das Symbol fur den Kopplungslevel (ﬂ) in der Mitte
des IPG-Ladestatusbildschirms zeigt zwischen null und
vier leuchtende Balken an. Platzieren Sie die Ladestation
neu, bis mindestens zwei Balken des Symbols fiir den
Kopplungslevel aufleuchten.

Abbildung 15: IPG-Ladestatusbildschirm

Hinweis: Null leuchtende Balken auf dem Symbol fir den
Kopplungslevel, begleitet von einem hdrbaren Piepton,
weisen auf eine schlechte Platzierung der Ladestation
hin. Wenn die Ladestation nicht innerhalb von

20 Sekunden wieder auf das Implantat aufgesetzt wird,
gibt das Vesta-Ladegeréat drei lange Pieptdne ab, zeigt
den Bildschirm fir Fehler beim Laden der IPG-Koppelung
an (siehe Abbildung 16) und schaltet sich dann aus.
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Driicken Sie in diesem Fall erneut die Einschalttaste, um
eine neue Ladesitzung zu starten.

Abbildung 16: Bildschirm fir Fehler beim Laden der IPG-Koppelung

7. Die Anzahl der Balken auf dem IPG-Batterie- .
Ladesymbol (siehe Symbolbild rechts) zeigt den
aktuellen Ladezustand der Batterie in lhrem
OPTIMIZER Smart Mini IPG an. Siehe

Tabelle 2.
[z=ss)

Tabelle 2: OPTIMIZER Smart Mini IPG
Batterieladezustande

IPG-Batteriesymbol IPG-Batterieladezustand

1 blinkender Balken Unter 25 %

2 Balken, letzter Balken | Zwischen 25 % und 50 %
blinkt

3 Balken, letzter Balken | Zwischen 50 % und 75 %
blinkt

4 Balken, letzter Balken | Uber 75 %

blinkt

8. Der IPG-Ladestatusbildschirm (siehe Abbildung 15) wird
weiterhin angezeigt, wahrend lhr OPTIMIZER Smart Mini
IPG geladen wird.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie wahrend des
Ladevorgangs stehen bleiben. Wenn sich der Ladestab
wahrend des Ladevorgangs erheblich verschiebt, zeigt das
Symbol fur den Kopplungslevel keine leuchtenden Balken an
und Ihr Vesta-Ladegerat gibt einen hérbaren Piepton ab. In
diesem Fall platzieren Sie bitte die Ladestation neu, bis
mindestens zwei Balken des Symbols fiir den Kopplungslevel
aufleuchten.
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7.8

Hinweis: Wenn das wdchentliche Aufladen Ihres OPTIMIZER
Smart Mini IPG nicht wie vorgeschrieben durchgefiihrt wird,
kann das Aufladen der Batterie lhres OPTIMIZER Smart Mini
IPG langer dauern. Wenn lhr OPTIMIZER Smart Mini IPG
nicht in einer Sitzung vollstandig aufgeladen werden kann,
wiederholen Sie die Ladesitzungen (mindestens taglich), bis
er vollstandig aufgeladen ist.

9. Wenn die Batterie Ihres OPTIMIZER Smart Mini IPG
vollstandig geladen ist, gibt lhr Vesta-Ladegeréats drei
kurze Pieptone ab und zeigt den Bildschirm IPG-Ladung
erfolgreich abgeschlossen an, was durch das blinkende
Hakchen in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird
(siehe Abbildung 17). Ihr Vesta-Ladegerat schaltet sich
dann automatisch aus.

/R

Abbildung 17: Bildschirm IPG-Ladung erfolgreich abgeschlossen

10. Ldsen Sie den Clip des Ladestabkabels von lhrer
Kleidung (falls erforderlich), entfernen Sie dann den
Vesta-Ladestab von der Implantationsstelle und ziehen
Sie das Stabkabel um lhren Hals ab.

11. SchlieBen Sie den Netzadapter wieder an |hr Vesta-
Ladegerat an, wie in Abschnitt 7.9 beschrieben.

Beendigung der Ladesitzung
7.8.1 Vorzeitige Beendigung der Ladesitzung

Um eine Ladesitzung vorzeitig zu beenden, halten Sie die
Einschalttaste eine Sekunde lang gedruckt und lassen
Sie sie dann los. lhr Vesta-Ladegeréat gibt drei kurze
Pieptone ab und zeigt den Bildschirm fur den Abbruch der
Ladesitzung an, der durch ein blinkendes
Universalstromsymbol in der Mitte des Bildschirms
angezeigt wird. Siehe Abbildung 18.
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Abbildung 18: Bildschirm zum Abbrechen von Ladesitzungen

Alternativ kdnnen Sie den Ladestab von der
Implantationsstelle entfernen, wodurch sich das Vesta-
Ladegerat automatisch abschaltet.

Hinweis: Wenn Sie den OPTIMIZER Smart Mini IPG
nach Beendigung einer Ladesitzung wieder aufladen
mochten, warten Sie bitte ca. 10 Minuten, bevor Sie eine
neue Ladesitzung starten, damit sich die Temperatur des
OPTIMIZER Smart Mini IPG wieder auf die
Ausgangstemperatur absenken kann.

7.8.2 Beendigung der Ladesitzung aufgrund der
IPG-Temperatur

Um lhre Sicherheit beim Laden Ihres OPTIMIZER Smart
Mini IPG zu gewabhrleisten, wird die Temperatur lhres IPG
wahrend des Ladevorgangs Uberwacht. Wenn die
gemeldete Temperatur lhres OPTIMIZER Smart Mini IPG
zu Beginn der Ladesitzung aul3erhalb des zulassigen
Temperaturbereichs liegt oder wenn die Temperatur Ihres
implantierten OPTIMIZER Smart Mini IPG wéahrend des
Ladevorgangs langer als 10 Minuten standig hoch bleibt,
gibt Ihr Vesta-Ladegeréat drei lange Pieptone ab und zeigt
den Bildschirm Temperaturfehler beim Laden des IPG an,
der durch ein Thermometersymbol in der Mitte des
Bildschirms angezeigt wird (siehe Abbildung 19). Ihr
Ladegerat schaltet sich dann aus. In diesem Fall warten
Sie bitte etwa 10 Minuten, bevor Sie eine neue
Ladesitzung starten.
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Abbildung 19: Bildschirm Temperaturfehler beim Laden des IPG

Abbildung 20:

7.8.3 Beendigung der Ladesitzung aufgrund einer
IPG-Zeittiberschreitung beim Laden

Wenn die Dauer der Ladesitzung 5 Stunden + 5 Minuten
Uberschreitet, gibt Ihr Vesta-Ladegerat drei lange
Pieptone ab und zeigt den Bildschirm Lade-IPG-
Zeitlberschreitungsfehler an, der durch ein blinkendes
Sanduhrsymbol in der Mitte des Bildschirms angezeigt
wird (siehe Abbildung 20). Ihr Ladegeréat schaltet sich
dann aus. In diesem Fall warten Sie bitte etwa

10 Minuten, bevor Sie eine neue Ladesitzung starten.

Fehlerbildschirm Zeitiiberschreitung beim Laden von
IPG

7.8.4 Beendigung der Ladesitzung aufgrund eines
niedrigen Ladezustands der
Ladegeratebatterie

Wenn der Ladezustand lhres Vesta-Ladegerats wahrend
einer Ladesitzung unter 10 % sinkt, gibt Ihr Vesta-
Ladegerat drei lange Pieptdne ab und zeigt den
Alarmbildschirm fiir niedrigen Batterieladestand der
Ladegeratebatterie an, der durch ein leeres
Batteriesymbol mit einem blinkenden ,X* dariiber
angezeigt wird (siehe Abbildung 21). Ihr Ladegerat
schaltet sich dann aus. In diesem Fall laden Sie die
Batterie Ihres Vesta-Ladegerats wie in Abschnitt 7.6
beschrieben auf.

27



X}

Abbildung 21: Alarmbildschirm bei niedrigem Ladezustand der
Ladegeratebatterie

7.9 Platzierung des Vesta-Ladegerats, wenn es
nicht zum Aufladen von Geraten verwendet
wird

Wenn |hr Vesta-Ladegerat nicht zum Aufladen des OPTIMIZER
Smart Mini IPG verwendet wird, sollte es an einem Ort platziert
werden, an dem Sie sich haufig aufhalten (z. B. auf dem
Nachttisch in Ihrem Schlafzimmer), an das Netzteil angeschlossen
sein und das Netzteil an die Steckdose angeschlossen sein.
Dadurch bleibt die Batterie Ihres Vesta-Ladegerats voll geladen
und die regelméaRige Kommunikation zwischen lhrem OPTIMIZER
Smart Mini IPG und lhrem Vesta-Ladegerat wird sichergestellt.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Vesta-Ladegerat dauerhaft mit dem
Netzadapter verbunden lassen, wahrend es an die Steckdose
angeschlossen ist, wird die Batterie in lhrem Ladegeréat in keiner
Weise beschadigt oder geschwacht.

7.10 Die Haufigkeit von Ladevorgangen

Die optimale Leistung des Akkus in Inrem OPTIMIZER Smart Mini
IPG kann nur gewahrleistet werden, wenn die Batterie jede
Woche vollstandig aufgeladen wird. Es ist nicht wichtig, an
welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit Sie lhren OPTIMIZER
Smart Mini IPG aufladen, aber es wird empfohlen, nicht mehr als
sieben Tage zwischen den Ladesitzungen verstreichen zu lassen.

Wenn |hr Vesta-Ladegerat nicht innerhalb des von Ihrem Arzt
festgelegten Zeitraums verwendet wird, um eine Ladesitzung fur
Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG auszufuihren, wird auf dem
Bildschirm lhres Vesta-Ladegeréats moglicherweise der
Alarmbildschirm ,IPG wurde lange nicht geladen® angezeigt. Dies
erfolgt durch ein animiertes Bild des Vesta-Ladestabs Uber einem
implantierten Gerét des Patienten. Siehe Abbildung 22.
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Abbildung 22: Alarmbildschirm IPG wurde lange nicht geladen

Wenn diese Meldung von Ihrem Vesta-Ladegerat angezeigt wird,
fahren Sie fort, Ihr Vesta-Ladegerat zum Laden lhres OPTIMIZER
Smart Mini IPG zu verwenden. Wenn der Versuch, lhren
OPTIMIZER Smart Mini IPG mit Threm Vesta-Ladegerat
aufzuladen, fehlschlagt, wenden Sie sich so bald wie méglich an
Ihren Arzt.

Wenn die Batteriespannung in lhrem OPTIMIZER Smart Mini IPG
unter einen bestimmten Wert fallt, wird die CCM-Therapie
automatisch unterbrochen. In diesem Fall muss Ihr OPTIMIZER
Smart Mini IPG wieder aufgeladen werden, bevor er die
Vornahme CCM-Therapie fortsetzen kann. Sobald Ihr
OPTIMIZER Smart Mini IPG wieder aufgeladen ist, setzt er die
CCM-Therapie automatisch mit den zuvor programmierten
Einstellungen fort.

7.11 Kommunikation mit Ihrem OPTIMIZER Smart
Mini IPG

Ihr Vesta-Ladegerat ist so konfiguriert, dass es mindestens einmal
pro Tag mit Ihrem implantierten OPTIMIZER Smart Mini IPG
kommuniziert. Diese Kommunikation findet immer dann statt,
wenn Sie sich einige Minuten lang in einem Umkreis von 1,5 m

(5 ft) um Ihr Vesta-Ladegerat befinden.

In diesem Fall zeigt das Vesta-Ladegerat zunachst den Bildschirm
IPG-Datendownload an, der durch einen animierten Pfeil
gekennzeichnet ist, der auf das Symbol des Ladegerats zeigt
(siehe Abbildung 23). Dies zeigt an, dass lhr Vesta-Ladegerat
aktiv versucht, Daten von lhrem OPTIMIZER Smart Mini IPG
herunterzuladen. Die verschliisselten Daten, die von Ihrem Gerat
heruntergeladen werden, enthalten Informationen tiber den
aktuellen Status lhres IPG, statistische Informationen lber seinen
Betrieb und alle aktiven Alarme, die Malihahmen erfordern.
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Abbildung 23: Bildschirm IPG-Datendownload

Wenn |hr Vesta-Ladegerat das Herunterladen der Daten von
Ihrem OPTIMIZER Smart Mini IPG erfolgreich abgeschlossen hat,
wird der Bildschirm IPG-Datendownload erfolgreich angezeigt, der
durch ein blinkendes Hakchen in der Mitte des Bildschirms
gekennzeichnet ist. Siehe Abbildung 24.

.%J

Abbildung 24: Bildschirm IPG-Datendownload erfolgreich

Wenn |hr Vesta-Ladegerat nicht in der Lage ist, das
Herunterladen von Daten von Ihrem OPTIMIZER Smart Mini IPG
erfolgreich abzuschlief3en, wird der Bildschirm IPG-
Datendownloadfehler angezeigt, der durch ein blinkendes ,X* in
der Mitte des Bildschirms gekennzeichnet ist (siehe

Abbildung 25). In diesem Fall wird Ihr Vesta-Ladegerat in einigen
Minuten erneut versuchen, Daten von lhrem OPTIMIZER Smart
Mini IPG herunterzuladen.

®:\
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Abbildung 25: Bildschirm IPG-Datendownloadfehler

Wenn lhr Vesta-Ladegerat und Ihr implantierter OPTIMIZER
Smart Mini IPG nicht innerhalb des von Ihrem Arzt festgelegten
Zeitraums miteinander kommunizieren, gibt lhr Vesta-Ladegerat
einen Piepton ab und zeigt den Alarmbildschirm Daten wurden
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lange nicht vom IPG heruntergeladen an, der durch ein animiertes
Bild eines Patienten angezeigt wird, der sich néher an sein Vesta-
Ladegerat bewegt. Siehe Abbildung 26.

Abbildung 26: Alarmbildschirm Daten wurden lange nicht vom IPG
heruntergeladen

Wenn diese Meldung von Ihrem Vesta-Ladegerat angezeigt wird,
versuchen Sie, Ihr Vesta-Ladegerat zum Laden lhres OPTIMIZER
Smart Mini IPG zu verwenden. Wenn Sie |hren implantierten
OPTIMIZER Smart Mini IPG erfolgreich aufladen kénnen, sollte
der Alarmbildschirm von lhrem Vesta-Ladegerat nicht mehr
angezeigt werden. Wenn der Versuch, lhren OPTIMIZER Smart
Mini IPG mit Ihrem Vesta-Ladegerat aufzuladen, fehlschlagt,
wenden Sie sich so bald wie mdglich an Ihren Arzt.

7.12 Alarmcodes Arzt informieren

Zusétzlich zum Aufladen lhres OPTIMIZER Smart Mini IPG kann
Ihr Vesta-Ladegerat Sie auch Uber eine Alarmbedingung
benachrichtigen, der MaBhahmen erfordert.

Alarmbedingungen werden durch die Erkennung bestimmter
Ereignisse durch Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG oder Vesta-
Ladegerat ausgelost.

Wenn eine Alarmbedingung eintritt, ist hr OPTIMIZER Smart Mini
IPG so programmiert, dass er diese Information an Ihr Vesta-
Ladegerat sendet.

Wenn eine erkannte Alarmbedingung mit einem Direct-Action-
Alarm verbunden ist, zeigt Ihr Vesta-Ladegerat einen
Alarmbildschirm wie in Abbildung 26 an, begleitet von einem
Piepton.

Bei bestimmten Alarmbedingungen wird vor dem Alarm Arzt
informieren der Fehlerbildschirm bei abnormalen Bedingungen
angezeigt, der durch ein Warnsymbol mit einem blinkenden
Ausrufezeichen gekennzeichnet ist (siehe Abbildung 27),
begleitet von drei langen Pieptonen.
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Abbildung 27: Fehlerbildschirm fiir abnormale Bedingungen

Wenn eine erkannte Alarmbedingung mit einem Alarm, um den
Arzt zu informieren verbunden ist, gibt Ihr Vesta-Ladegerét einen
Piepton ab und zeigt einen Alarmbildschirm, um den Arzt zu
informieren mit einem blinkenden Ausrufezeichen in der Mitte des
Bildschirms und einem Code zum Arzt informieren (mit einem
vorangestellten Buchstaben, der den IPG-Modellcode angibt).
Siehe Abbildung 28.

Abbildung 28: Beispiel fiir einen Alarmbildschirm Arzt informieren

Auf den Alarmbildschirm Arzt informieren folgt der
Alarmbildschirm mit dem Schlummern-Summer (siehe
Abbildung 29) oder, wenn es Nacht ist, der
Schlummeralarmbildschirm (siehe Abbildung 30).

@ )

Z

Abbildung 29: Schlummern-Summer Abbildung 30: Schlummeralarmbildschirm
Alarmbildschirm

Wenn auf dem Bildschirm Ihres Vesta-Ladegerats ein Alarmcode
»Arzt informieren® angezeigt wird, notieren Sie sich den
angezeigten Code und driicken Sie dann die Einschalttaste lhres
Vesta-Ladegerat, um den aktivierten Schlummeralarm zu stellen.
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Nutzen Sie anschlieR3end die folgenden Informationen, um Ihr
weiteres Vorgehen festzulegen.

Wenn der Alarmcode ,A9%, ,A19%, ,A21, ,A23" LA25"
oder ,A27“ Arzt informieren angezeigt wird, rufen Sie bitte
die 24-Stunden-Support-Hotline (866- 312- 5370) an und
teilen Sie ihr den Alarmcode mit, der von lhrem Vesta-
Ladegerat angezeigt wird.

Wenn der Alarmcode ,A31“ Arzt informieren angezeigt
wird, bedeutet dies, dass |hr Vesta-Ladegerat wahrend
seines Betriebs wiederholt interne Fehler festgestellt hat.
Bitte wenden Sie sich an lhren Arzt, um ein Vesta-
Ersatzladegerat zu erhalten.

Wenn der Alarmcode ,A32“ Arzt informieren angezeigt
wird, bedeutet dies, dass Sie versuchen, Ihr Vesta-
Ladegerat mit einem nicht gekoppelten Gerét zu
verwenden. Wenn dieser Code von Ihrem Vesta-
Ladegerat angezeigt wird, fihren Sie die folgenden
Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass das von lhnen
verwendete Vesta-Ladegerat das lhnen
zugewiesene ist, und starten Sie dann den
Ladevorgang erneut.

2. Wenn dieser Code immer noch angezeigt wird,
nachdem die Ladestation Uber lhrem
implantierten OPTIMIZER Smart Mini IPG
platziert und der Ladevorgang erneut gestartet
wurde, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

7.13 Reinigung

Warnung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzadapter

aus lhrem Vesta-Ladegerét.

Die AulRenflache Ihres Vesta-Ladegerats sollte nur bei Bedarf mit
Desinfektionstiichern gereinigt werden.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie KEINE Lésungsmittel oder
Reinigungstiicher, die in chemische Reinigungsmittel getrankt
worden sind.

Warnung: Versuchen Sie NICHT, den elektrischen Anschluss

Ihres Vesta-Ladegerats zu reinigen.
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Warnung: Tauchen Sie lhr Vesta-Ladegerat NICHT in Wasser
ein. Das Gerat wirde dadurch beschéadigt.

7.14 Wartung

Ihr Vesta-Ladegerat umfasst keine vom Benutzer zu wartenden
Teile. Wenn lhr Vesta-Ladegeréat nicht betriebsbereit ist, wenden
Sie sich bitte an Ihren Arzt, um ein Ersatzladegerat zu erhalten.

Warnung: Jedwede Modifikation dieses Equipments
ist unzulassig.

Die Batterie in Inrem Vesta-Ladegerat hat eine erwartete
Standzeit von 5 Jahren. Wenn Ihr Vesta-Ladegerat nicht in der
Lage ist, lhren OPTIMIZER Smart Mini IPG vollsténdig
aufzuladen, nachdem die interne Batterie des Ladegerats
vollstandig geladen wurde, wenden Sie sich bitte an die 24-
Stunden-Support-Hotline (866-312-5370), um ein Ersatzladegerat
zu erhalten.

7.15 Aufbewahrung und Handhabung

Ihr Vesta-Ladegerat sollte nicht ibermafig heil3en oder kalten
Bedingungen ausgesetzt werden. Bewahren Sie lhr Vesta-
Ladegerat an einem kiihlen, trockenen Ort auf, wobei das Vesta-
Ladegerat mit dem Netzadapter verbunden und der Netzadapter
an die Steckdose angeschlossen sein sollte. Lassen Sie lhr
Vesta-Ladegeréat nicht fir langere Zeit in Ihrem Auto oder im
Freien liegen. Die empfindliche Elektronik Ihres Vesta-
Ladesystems kann durch extreme Temperaturen, insbesondere
groRRe Hitze, beschéadigt werden.

Um einen ordnungsgemalen Betrieb zu gewahrleisten, sollte Ihr
Vesta-Ladegerat nur unter den folgenden
Umgebungsbedingungen verwendet werden:

e Umgebungstemperatur: 10 °C bis 27 °C (50 °F bis
81 °F)

o Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 75 %

e Atmospharischer Druck: 70 kPa bis 106 kPa
(20,73 inHg bis 31,39 inHQ)

Gehen Sie gegebenenfalls an einen Ort, der diese Bedingungen
erflillt, bevor Sie lhr Vesta-Ladegerat verwenden.
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7.16 Entsorgung

Wenn Sie Ihr Vesta-Ladegerat nicht mehr benétigen, kénnen Sie
es an lhre Arztpraxis zurtickgeben.

Warnung: Entsorgen Sie lhr Vesta-Ladegerat NICHT im
Hausmiuill. Ihr Vesta-Ladegerat umfasst Lithium-lonen-
Batterien sowie Nicht-RoHS-Komponenten. Wenn lhr
Vesta-Ladegerat entsorgt werden muss, entsorgen Sie
es ordnungsgemaf in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Vorschriften fur die Entsorgung solcher
Materialien.

8.0 ERSATZ FUR IHREN OPTIMIZER SMART
MINI IPG

Ihr implantierter OPTIMIZER Smart Mini IPG umfasst einen Akku, und es
ist nicht zu erwarten, dass er innerhalb der Garantiezeit ausgetauscht
werden muss, weil die Batterie keine Ladung mehr halten kann. Es kann
jedoch vorkommen, dass der OPTIMIZER Smart Mini IPG oder eine
seiner implantierten Elektroden nicht wie vorgesehen funktioniert. In
einem solchen Fall wird lhr Arzt lhnen den Grund bzw. die Grinde
erklaren und einen Termin fiir eine Ersatzoperation vereinbaren.

Dieser Eingriff ist Ublicherweise weniger umfangreich und eine
Ubernachtung im Krankenhaus ist méglicherweise nicht erforderlich. Die
postoperative Behandlung im Zusammenhang mit der Austauschoperation
unterscheidet sich im Allgemeinen nicht von der des ersten chirurgischen
Eingriffs.

9.0 HAUFIG GESTELLTE FRAGEN
1. Was macht mein OPTIMIZER Smart Mini IPG?

Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG Uberwacht lhren Herzrhythmus und gibt
zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sich das Herz zusammenzieht,
Therapieimpulse der Cardiac Contractility Modulation (CCM) ab. Diese
Signale zielen darauf ab, die Starke der einzelnen Kontraktionen zu
erhéhen und somit die Symptome lhrer Herzinsuffizienz zu verbessern. Ihr
OPTIMIZER Smart Mini IPG wird von lhrem Arzt mit Hilfe eines externen
Programmiergerats, das mit einem Stab verbunden ist, der Gber lhrem
implantierten OPTIMIZER Smart Mini IPG angebracht wird, auf lhre
spezifischen Anforderungen programmiert.

2. Kann ich meine Aktivitaten wie gewohnt fortsetzen?
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Ja, sofern es sich bei diesen Aktivitaten nicht um Kontaktsport oder um
eine sonstige Aktivitdt handelt bzw. sofern Sie keinen Unfall haben, bei
dem lhr implantiertes System oder dessen Funktionsweise beschadigt
wird/werden kann. lhr Arzt wird diese Angelegenheiten mit lhnen
ausfuhrlich besprechen.

3. Wird mein OPTIMIZER Smart Mini IPG jemals ersetzt werden
mussen?

Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG wird von einem Akku gespeist, der lhnen
mindestens 20 Jahre lang zur Verfligung stehen sollte. lhr Arzt wird lhnen
anhand der Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung zeigen, wie Sie
Ihr Gerat aufladen kdnnen.

Sollte Ihr OPTIMIZER Smart Mini IPG bei regelmafiger Aufladung das
20. Betriebsjahr erreichen, muss lhr Arzt den Zustand der Batterie bei
Ihren Routineuntersuchungen tberpriifen. Um diese Batteriebeurteilung
zu erleichtern, laden Sie IThren OPTIMIZER Smart Mini IPG bitte 7 Tage
vor dem geplanten Routine-Check-up vollstéandig auf.

AuRerdem besteht das Risiko, dass ein Problem mit einem Bauteil oder
einer Elektrode auftritt, das einen chirurgischen Eingriff zum Austausch
des IPG oder der Elektrode(n) erforderlich macht. Da es sich bei lhrem
OPTIMIZER Smart Mini IPG nicht um ein lebenserhaltendes Gerat
handelt, ist es unwahrscheinlich, dass Sie einem Risiko ausgesetzt sind,
wenn lhr Gerat nicht wie erwartet funktioniert.
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ANHANG |

Elektromagnetische Storfestigkeit

Elektromagnetische Storfestigkeit des OPTIMIZER
Smart Mini IPG

RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE STORFESTIGKEIT
DES IMPLANTIERBAREN OPTIMIZER SMART MINI PULSGENERATORS

Der OPTIMIZER Smart Mini IPG, Teil des OPTIMIZER Smart Mini-Systems, ist fur die Verwendung in
einer elektromagnetischen Umgebung wie unten angegeben vorgesehen. Der Patient, dem der
OPTIMIZER Smart Mini IPG implantiert wurde, muss sicherstellen, dass es in der angegebenen
Umgebung verwendet wird.

Wesentliche Leistungsmerkmale des OPTIMIZER Smart Mini IPG:

Das IPG muss mit sicheren Einstellungen arbeiten kdnnen. Es ist zulassig, dass diese Einstellungen
die CCM-Stimulation deaktivieren.®

Hinweis: Im Notfall wird der OPTIMIZER Smart Mini IPG in den Magnetmodus versetzt, wenn ein
Herzschrittmachermagnet tUber der Implantationsstelle des OPTIMIZER Smart Mini IPG platziert und
fur mindestens zwei Herzzyklen (2—-3 Sekunden) in unmittelbarer Néhe des Geréts gehalten wird,
wodurch die CCM-Therapie unterbrochen wird.

Immunitatstest®

Testniveau

Compliance-
Niveau

Elektromagnetische Umwelt —
Richtlinien®

ISO 14117:2019

Test 1 und Test 2

Der induzierte

Abschnitt 4.3 —
Schutz vor
anhaltenden
Fehlfunktionen, die
auf
elektromagnetische
Umgebungsfelder
zurtickzufuihren sind

Abschnitten 4.3.2.1,
4.3.2.2und 4.3.2.3
der Norm

Abschnitt 4.2 — nach Norm Elektrodenstrom

Induzierter Uberschreitet nicht

Elektrodenstrom — die Grenzwerte flr

16,6 Hz bis 20 kHz Test 1 und Test 2
gemaf Norm

1ISO 14117:2019 Nach den Keine Fehlfunktion

aufweist, die nach
Wegfall des
elektromagnetischen
Prifsignals laut
Abschnitt 4.3.2.1,
4.3.2.2und 4.3.2.3
der Norm fortbesteht

ISO 14117:2019

Laut Norm

Behélt die

Abschnitt 4.4 — wesentlichen
Schutz vor Leistungen? laut
Fehlfunktionen Norm bei

durch

vorubergehende

Einwirkung von CW-

Quellen

1ISO 14117:2019 Laut Abschnitt 4.5.2, | Erhélt die

Suchen Sie den Rat lhres
Arztes oder eines anderen
qualifizierten
Gesundheitsdienstleisters
bezuglich der
Umgebungsbedingungen

e Seien Sie vorsichtig in
der Nahe von Geraten,
die starke elektrische
oder elektromagnetische
Felder erzeugen.

e Betreten Sie keinen
Bereich, an dem
Warnhinweise
angebracht sind, die
Patienten mit
Herzschrittmachern (oder
anderen implantierbaren
Geraten) den Zutritt
verbieten.

e In der N&he von Geréten,
die mit dem folgenden
Symbol markiert sind,
kénnen Stérungen
auftreten:

Abschnitt 4.6 —

ist per Standard

Abschnitt 4.5 — 453,454 wesentlichen

Schutz vor dem Leistungen® laut

Erfassen von EMI Abschnitt 4.5.2, ((-J)

als Herzsignale 453,454 l

I1SO 14117:2019 Laut Norm Der Geratebetrieb Halten Sie einen Abstand von

15 cm (6 Zoll) zwischen
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Schutz vor
statischen
Magnetfeldern mit
einer Flussdichte bis
zulmT

nicht beeintrachtigt

Haushaltsmagneten oder
Gegenstanden, die Magnete
enthalten (z. B. Kopfhorer,
Trainingsgerate mit Magneten
usw.) und dem Implantat ein.

1ISO 14117:2019
Abschnitt 4.7 —
Schutz vor
statischen
Magnetfeldern mit
einer Flussdichte bis
zu 50 mT

Laut Norm

Keine Fehlfunktion
aufweist, die nach
dem Entfernen aus
dem Feld laut Norm
fortbesteht

Suchen Sie den Rat lhres
Arztes oder eines anderen
qualifizierten
Gesundheitsdienstleisters in
Bezug auf Magnetresonanz
(NMR),
Magnetresonanztomographie
(MRI)

e Seien Sie vorsichtig in
der Nahe von Geraten,
die starke Magnetfelder
erzeugen.

e Betreten Sie keinen
Bereich, an dem
Warnhinweise
angebracht sind, die
Patienten mit
Herzschrittmachern (oder
anderen implantierbaren
Geraten) den Zutritt
verbieten.

1ISO 14117:2019
Abschnitt 4.8 —
Schutz vor der
Einwirkung
magnetischer
Wechselfelder im
Bereich von 1 kHz
bis 140 kHz

Laut Norm

Keine Fehlfunktion
aufweist, die nach
dem Entfernen aus
dem Feld laut Norm
fortbesteht

Lassen Sie sich von lhrem Arzt
oder einem anderen
qualifizierten
Gesundheitsdienstleister in
Bezug auf
Umgebungsbedingungen,
Industriemaschinen und
Haushaltsgerateberaten.

e Seien Sie vorsichtig in
der Néhe von Geréten,
die starke magnetische
Wechselfelder erzeugen.

e Betreten Sie keinen
Bereich, an dem
Warnhinweise
angebracht sind, die
Patienten mit
Herzschrittmachern (oder
anderen implantierbaren
Geraten) den Zutritt
verbieten.
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1ISO 14117:2019
Abschnitt 4.9 —
Prifanforderungen
fur den
Frequenzbereich
von 385 MHz < f <
3000 MHz

Laut Norm

Funktioniert nach
Anlegen des
Prufsignals gemaf
Norm wie vor der
Prufung ohne
weitere Einstellung

Suchen Sie den Rat lhres
Arztes oder eines anderen
qualifizierten
Gesundheitsdienstleisters in
Bezug auf Ubertragungsgerate
und Mobiltelefone

e Seien Sie vorsichtig in
der Nahe von Geréten,
die starke
Hochfrequenzfelder
erzeugen.

e Betreten Sie keinen
Bereich, an dem
Warnhinweise
angebracht sind, die
Patienten mit
Herzschrittmachern (oder
anderen implantierbaren
Geraten) den Zutritt
verbieten.

e In der Nahe von Geraten,
die mit dem folgenden
Symbol markiert sind,
kénnen Stérungen
auftreten:

)

I1SO 14117:2019
Abschnitt 5 —
Prufung oberhalb
einer Frequenz von
3000 MHz

Die Norm schreibt
keine Priifung von
Geraten Uber 3 GHz
vor.

Es ist nicht zu
erwarten, dass
elektromagnetische
Felder > 3 GHz den
Geratebetrieb
storen, da der
Schutz des Gerats
durch die Dampfung
des Gehauses und
des Korpergewebes
bei Mikrowellen-
frequenzen erhoht
wird, die erwartete
Leistung der EMI-
Kontrollfunktionen,
die zur Erfullung der
Anforderungen bei
niedrigeren
Frequenzen
implementiert
wurden, und die
geringere
Empfindlichkeit der
Schaltungen bei
Mikrowellen-

k.A.

Vermeiden Sie die direkte
Einwirkung der Hauptkeule von
Hochleistungsradar- und
Mikrowellenkommunikationsstra
hlen.
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frequenzen.

ISO 14117:2019 Laut Norm Keine Fehlfunktion Informieren Sie Ihren Arzt oder

Abschnitt 6.1 — aufweist, die nach einen anderen qualifizierten

Schutz des Gerats Wegfall des Gesundheitsdienstleister

vor Schéaden durch elektromagnetischen | daruber, dass Ihnen ein

hochfrequente Prifsignals laut OPTIMIZER Smart Mini IPG

chirurgische Norm fortbesteht implantiert wurde und dass er

Einwirkung die Gebrauchsanweisung des
IPG in Bezug auf Elektrokauter
und HF-Ablation konsultieren
soll.

I1ISO 14117:2019 Laut Norm Keine Fehlfunktion Informieren Sie lhren Arzt oder

Abschnitt 6.2 Schutz
des Geréts vor
Schéaden durch
externe
Defibrillatoren

aufweist, die nach
Wegfall des
elektromagnetischen
Prifsignals laut
Norm fortbesteht

eine andere qualifizierte
medizinische Einrichtung
dariiber, dass Ihnen ein
OPTIMIZER Smart Mini IPG
implantiert wurde und dass sie
die Gebrauchsanweisung des
IPG beziglich Defibrillation
und Kardioversion
konsultieren sollten.

GTRI E3
Reprasentative
Sicherheits- und
Logistiksysteme
(Elektronische
Artikelsicherung,
Metalldetektoren,
RFID)

Per E3-Protokoll

Per E3-Protokoll

Suchen Sie den Rat lhres
Arztes oder eines anderen
qualifizierten
Gesundheitsdienstleisters in
Bezug auf Elektronische
Warensicherung/Flughafen-
sicherheitssysteme

Elektronische
Artikeliberwachungssysteme
(EAS), wie sie in Kaufhdusern
zu finden sind:

e Halten Sie sich nicht
langer als nétig in der
Néahe eines EAS-
Systems auf.

e Beachten Sie, dass EAS-
Systeme oft in der Nahe
der Ausgéange von
Unternehmen wie
Einzelh&ndlern versteckt
oder getarnt sind.

e Lehnen Sie sich nicht
gegen die Sensoren des
Systems.

Metalldetektorbégen:

e Bleiben Sie in einem
Durchgang nicht stehen
oder verweilen Sie nicht,
sondern gehen Sie
einfach in normalem
Tempo durch den
Durchgang.

Lesegerate fur die
Radiofrequenz-ldentifikation
(RFID):
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e Halten Sie Abstand zur
Wandeinheit (Lesegerat)
und dem implantierten
Gerat.

e Lehnen Sie sich nicht
gegen den Leser.

Radiofrequenz-ldentifikation
(RFID) und Kassenanhanger-
Deaktivatoren:

e Halten Sie einen Abstand
von einer Armlange zur
Oberflache des
Deaktivators ein.

e Lehnen Sie sich nicht
gegen den Deaktivator.

Hinweise:

2 Der OPTIMIZER Smart Mini IPG darf keine unangemessenen Stimulationen abgeben (eine normale
CCM-Abgabe oder eine Signalunterdriickung der CCM-Abgabe aufgrund von Stérungen ist zuléssig,
eine unangemessene Auslosung der CCM-Abgabe durch Stérungen ist jedoch nicht erlaubt.

b Der OPTIMIZER Smart Mini IPG ist kein Herzschrittmacher, CRT- oder ICD-Gerét. Daher wurden
die Kriterien der ISO 14117:2019 so angepasst, dass sie auch fir CCM gelten.

¢ Dieser Leitfaden darf nicht als ausschlief3liche oder einzige Quelle fiir diese Informationen
angesehen werden. Am besten wenden Sie sich an den Originalhersteller des Geréts, bei dem es zu
elektromagnetischen Stérungen kommen kann, um sich ber spezielle Hinweise zum Betrieb und zur
Kompatibilitat mit implantierbaren Geréten zu informieren. Lassen Sie sich bei Fragen zum
OPTIMIZER Smart Mini IPG immer von Ihrem Arzt oder einem anderen qualifizierten
Gesundheitsdienstleister beraten.
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Elektromagnetische Storfestigkeit des Vesta-

Ladegeréats

RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE STORFESTIGKEIT
DES VESTA-LADEGERATS

Wesentliche Leistung des Vesta-Ladegerats:

. Das Vesta-Ladegerat darf den IPG nicht unangemessen laden.

. Das Vesta-Ladegerat darf einen gekoppelten IPG nur angemessen laden.

. Der Patient muss entweder durch eine ausdriickliche Meldung oder durch das Fehlen
einer erwarteten Meldung des Vesta-Ladegerats auf eine unangemessene Aufladung

aufmerksam gemacht werden.

. Falls aufgrund von elektromagnetischen Stérungen ein betrachtlicher Leistungsverlust
stattfindet, darf das Vesta-Ladegeréat nicht imstande sein, ein IPG zu laden.

Das Vesta-Ladegerét, Teil des OPTIMIZER Smart Mini-Systems, ist fur die Verwendung in einer
elektromagnetischen Umgebung wie unten angegeben vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des
Vesta-Ladegerats muss sicherstellen, dass es in der angegebenen Umgebung verwendet wird.

Die Testwerte entsprechen den FDA-Empfehlungen fiir die hausliche Umgebung laut ,Design
Considerations for Devices Intended for Home Use — Guidance for Industry and Food and Drug
Administration Staff‘, 24. November 2014

Prufung der

IEC 60601-1-2:2014

Compliance-Niveau

Elektromagnetische Umgebung

Storfestigkeit Prufniveau — Richtlinien
Elektrostatische | Kontaktentladung: Kontaktentladung: Der Untergrund sollte aus Holz,
Entladung +8kV +8kV Beton oder Keramikfliesen sein.
gemaR der Luftaustritt: + 2 KV Luftaustritt: + 2 KV Ist der Boden mit synthetischem
Definition in IEC | 4 4 1y +8 KV und. + 4KV +8KVund Material ausgelegt, muss die
61000-4-2 +15KYV +15KYV relative Luftfeuchtigkeit

B B mindestens 30 % betragen.
Schnelle + 2 kV fur + 2 kV fur Die Netzstromqualitat sollte der
elektrische Netzstromversorgung | Netzstromversorgung | einer typischen hauslichen

Transienten/

+ 1 kV fur Eingangs-

+ 1 kV fur Eingangs-

Gesundheits-, Geschéafts- oder

Bursts nach IEC : ; Krankenhausumgebung
/Ausgangsleitungen /Ausgangsleitungen
61000-4-4 gang 9 gang 9 entsprechen.
Betreiben Sie keine Motoren oder
andere rauschende elektrische
Gerate am selben Stromkreis wie
das Vesta-Ladegerat.
AC- + 2 kV Gleichtakt + 2 kV Gleichtakt Die Netzstromqualitat sollte der
N?tzspannungs- + 1 KV Gegentakt + 1 kV Gegentakt einer typisc_:hen héuslif:hen
stolRe nach IEC Gesundheits-, Geschafts- oder
61000-4-5 1,2/50 ps 1,2/50 us Krankenhausumgebung
entsprechen.
Spannungs- 0 %, 0,5 Zyklen bei 0 %, 0,5 Zyklen bei Die Netzstromqualitat sollte der
einbrtiche, 0°, 45°, 90°, 135°, 0°, 45°, 90°, 135°, einer typischen hauslichen
Kurzunter- 180°, 225°, 270° und | 180°, 225°, 270° und | Gesundheits-, Geschéfts- oder
brechungen und | 315° 315° Krankenhausumgebung
?CP[?W”QEL‘SE on | 0% 12ZyKlen 0 %, 1 Zyklen entsprechen.
Ut Strom- g 70 %, 25 Zyklen 70 %, 25 Zyklen Hinweis: Wenn der Benutzer des

versorgungseing
angsleitungen
geman IEC
61000-4-11

0 %, 250 Zyklen

0 %, 250 Zyklen

Vesta-Ladegeréts einen
unterbrechungsfreien Betrieb bei
Stromnetzunterbrechungen
benétigt, wird empfohlen, das
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Vesta-Ladegeréat tber eine
unterbrechungsfreie
Stromversorgung zu betreiben.

Magnetfelder mit | 30 A/m 30 A/m Die magnetischen Felder der

Netzfrequenz Netzfrequenz (50/60 Hz) sollten

(50/60 Hz) den Werten entsprechen, die in

gemaf der einer typischen

Definition in IEC Gesundheitsbereich zu Hause, in

61000-4-8 einer Geschafts- oder
Krankenhausumgebung zu
erwarten sind.

Elektrodes- 3Vrm.s.auBerhalb |3Vrm.s. aulRerhalb | Tragbare und mobile HF-

gebundene HF der ISM- und der ISM- und Kommunikationsgeréte sollten

gemaf IEC Amateurfunkbander Amateurfunkbander nicht néher an irgendeinem Teil

61000-4-6:2013

zwischen 0,15 MHz
und 80 MHz, 6 V
r.m.s. in ISM- und
Amateurfunkbandern
zwischen 0,15 MHz
und 80 MHz

zwischen 0,15 MHz
und 80 MHz, 6 V
r.m.s. in ISM- und
Amateurfunkbandern
zwischen 0,15 MHz
und 80 MHz

Abgestrahlte HF
laut IEC 61000-
4-3: 2006 +A1:

2007 +A2: 2010

10 V/m: 80 MHz bis
2,7 GHz, 80 % 1 kHz
AM

10 V/m: 80 MHz bis
2,7 GHz, 80 % 1 kHz
AM

des Gerdts, einschliel3lich der
Kabel, verwendet werden als der
empfohlene Abstand, der anhand
der fur die Frequenz des Senders
geltenden Gleichung berechnet
wird.

Empfohlene Schutzabstande:
d=1,17VP

d=1,17VP 80 MHz bis 800 MHz
d =2,33VP 800 MHz bis 2,5 GHz

Dabei ist ,P* die maximale
Ausgangsleistung des Senders in
Watt (W) laut Hersteller des
Senders und ,d*“ der empfohlene
Trennungsabstand in Metern (m).

Die durch eine
elektromagnetische
Standortuntersuchung ermittelten
Feldstarken von ortsfesten HF-
Sendern ,a“ sollten in jedem
Frequenzbereich ,b“ unter dem
Ubereinstimmungspegel liegen.

In der Na@he von Geraten, die mit
dem folgenden Symbol markiert
sind, kdnnen Stérungen auftreten:

@)

Hinweise:

a — Feldstarken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen fiir Funktelefone (zellulare/schnurlose
Telefone) und mobile Landfunkgeréte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehsendungen
lassen sich theoretisch nicht genau vorhersagen. Zur Beurteilung der elektromagnetischen Umgebung
stationarer HF-Sender sollte unter Umstanden ein elektromagnetisches Standortgutachten
durchgefuihrt werden. Wenn die gemessene Feldstarke an dem Ort, an dem das Vesta-Ladegerat
verwendet wird, den oben genannten HF-Konformitatswert tberschreitet, sollte das Vesta-Ladegerat
Uberwacht werden, um einen normalen Betrieb sicherzustellen. Wird eine abnormale Funktion
festgestellt, kdnnen zusatzliche MalRnahmen erforderlich sein, wie z. B. die Verlegung des Vesta-

Ladegerats.

b — Bei Frequenzen im Bereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstarke weniger als 3 V/m

betragen.
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Empfohlene Abstdnde zwischen tragbaren und mobilen HF-
Kommunikationsgeraten und dem Vesta-Ladegerat

Empfohlene Abstande zwischen tragbaren und mobilen HF-
Kommunikationsgeraten und dem Vesta-Ladegeréat

Das Vesta-Ladegerat sollte in einer elektromagnetischen Umgebung mit begrenztem HF-
Rauschen verwendet werden. Der Kunde oder Benutzer des Vesta-Ladegerats kann
dazu beitragen, elektromagnetische Stérungen zu vermeiden, indem er den unten
empfohlenen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-
Kommunikationsgeraten (Sendern) und dem Vesta-Ladegerat einhélt, der sich nach der
maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgerate richtet.

Maximale Trennungsabstand aufgeschlisselt nach Sendefrequenz (m)
Nennausgangsleist 150 kHz bis 80 MHz bis 800 MHz bis
ung des Senders 80 MHz! 800 MHz* 2,5 GHz

(W) d=1,17VP d=1,17\P d=2,33VP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,75

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,36

100 11,70 11,70 23,30

Bei Sendern mit einer oben nicht aufgefihrten maximalen Nennausgangsleistung kann
der empfohlene Trennungsabstand ,d“ in Metern (m) anhand der fiir die Frequenz des
Senders geltenden Gleichung geschatzt werden, wobei ,P“ die vom Hersteller des
Senders angegebene maximale Nennausgangsleistung des Senders in Watt (W) ist.

! Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der hohere Frequenzbereich.

Hinweis: Diese Richtwerte treffen mdglicherweise nicht auf alle Situationen zu. Die
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen hangt von der Absorption und Reflexion von
Strukturen, Objekten und Personen ab.

Elektromagnetische Emissionen

Elektromagnetische Emissionen des OPTIMIZER
Smart Mini IPG

Der OPTIMIZER Smart Mini IPG muss
elektromagnetische Energie abgeben, um seine
vorgesehene Funktion zu erfillen, wenn er mit dem
Intelio-Programmiergeréat oder dem Vesta-Ladegeréat
kommuniziert. In der Nahe befindliche elektronische
Geréte kdnnen beeintrachtigt werden.

ETSI EN 301 839
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RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE
AUSSTRAHLUNGEN DES OPTIMIZER SMART MINI IPG NACH:

ETSI EN 301 839 V2.1.1 — Aktive medizinische Implantate mit sehr geringer
Leistungsaufnahme (ULP-AMI) und zugehdrige Peripheriegerate (ULP-AMI-P), die
im Frequenzbereich 402 MHz bis 405 MHz betrieben werden; Harmonisierte Norm,
die die grundlegenden Anforderungen des Artikels 3.2 der Richtlinie 2014/53/EU
abdeckt

Der OPTIMIZER Smart Mini Implantierbarer Impulsgenerator, Teil des OPTIMIZER
Smart Mini-Systems, ist fur die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung wie
unten angegeben vorgesehen. Der Patient, dem der OPTIMIZER Smart Mini
Implantierbarer Impulsgenerator implantiert wurde, muss sicherstellen, dass dieser in der
angegebenen Umgebung verwendet wird.

Emissionsprifung Compliance Elektromagnetische
Umgebung - Richtlinien
Frequenzfehler Entspricht dem Abschnitt Der OPTIMIZER Smart
5.3.1 Mini IPG muss
- - - elektromagnetische
Belegte Bandbreite Erétszpncht dem Abschnitt Energie abgeben, um
- seine vorgesehene
Leistung Entspricht dem Abschnitt Funktion zu erflllen, wenn
5.3.3 er mit dem Intelio-
Stéraussendungen des Entspricht dem Abschnitt Programmiergerat o_;ier
Send 30 MHz bi 534 dem Vesta-Ladegeréat
GeGnHers( z s "~ kommuniziert. In der Nahe
2) befindliche elektronische
Frequenzstabilitat unter Entspricht dem Abschnitt Gerate konnen
Niederspannungsbedingung | 5.3.5 beeintréchtigt werden.
en
Stérende Strahlung von Entspricht dem Abschnitt
Empfangern 5.3.6
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ETSI EN 301 489-1 und ETSI EN 301 489-27

RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE
AUSSTRAHLUNGEN DES OPTIMIZER SMART MINI IPG NACH:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 — Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) fur
Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen;
Harmonisierte Norm fir elektromagnetische Vertraglichkeit

ETSI EN 301 489-27 — Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) fur
Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 27: Besondere Bedingungen fir aktive
medizinische Implantate mit sehr geringer Leistung (ULP-AMI) und zugehdrige
Peripheriegerate (ULP-AMI-P), die in den Frequenzb&andern 402 MHz bis 405 MHz
betrieben werden; Harmonisierte Norm, die die grundlegenden Anforderungen des
Artikels 3.1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/53/EU abdeckt

Der OPTIMIZER Smart Mini Implantierbarer Impulsgenerator, Teil des OPTIMIZER
Smart Mini-Systems, ist furr die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung wie
unten angegeben vorgesehen. Der Patient, dem der OPTIMIZER Smart Mini
Implantierbarer Impulsgenerator implantiert wurde, muss sicherstellen, dass dieser in der
angegebenen Umgebung verwendet wird.

Emissionspriifung Compliance Elektromagnetische
Umgebung - Richtlinien
Abgestrahlte Emissionen Klasse B Der OPTIMIZER Smatrt
EN 55032:2012/AC:2013 Mini IPG muss

elektromagnetische
Energie abgeben, um
seine vorgesehene
Funktion zu erfillen, wenn
er mit dem Intelio-
Programmiergeréat oder
dem Vesta-Ladegeréat
kommuniziert. In der Néhe
befindliche elektronische
Geréate kbnnen
beeintréchtigt werden.
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Elektromagnetische Emissionen des Vesta-
Ladegeréats

Das Vesta-Ladegerat muss elektromagnetische Energie
abgeben, um seine vorgesehene Funktion erfillen zu
konnen. In der Nahe befindliche elektronische Geréte
kénnen beeintrachtigt werden.

Warnung: Das Vesta-Ladegerat darf nicht an Bord eines
Flugzeugs verwendet werden.

Warnung: Vor der Verwendung des Vesta-Ladegerats an
Bord eines Schiffs muss die Erlaubnis der Besatzung
eingeholt werden.

Warnung: Dieses Gerat ist nicht neben oder auf anderen
Geraten zu betreiben, da dies zu ungeeignetem Betrieb
fuhren kdnnte. Falls diese Art der Verwendung notwendig
ist, sollten dieses Gerat und die anderen Gerate unter
Beobachtung gehalten werden, um ihre ordnungsgemafie
Funktion sicherzustellen.

Warnung: Die Verwendung von Zubehor,
Messwertgebern und Kabeln, die nicht vom Hersteller
dieses Geréats spezifiziert oder geliefert wurden, kann zu
erhdhten elektromagnetischen Emissionen oder einer
verringerten elektromagnetischen Storfestigkeit dieses
Gerats flhren und einen unsachgemalien Betrieb
verursachen.

Warnung: Tragbare HF-Kommunikationsgeréte
(einschlief3lich Peripheriegerate wie Antennenkabel und
externe Antennen) sollten mindestens 30 cm von allen
Teilen des Intelio-Programmiergeréats, einschliel3lich der
vom Hersteller spezifizierten Kabel, entfernt gehalten
werden. Andernfalls kann die Leistung dieser Gerate
nachlassen.

47



ETSI EN 300 330

RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE

AUSSTRAHLUNGEN DES VESTA-LADEGERATS NACH:

ETSI EN 300 330 V2.1.1 — Gerate mit geringer Reichweite (SRD); Funkausristungen
im Frequenzbereich zwischen 9 kHz und 25 MHz sowie induktive Schleifensysteme
im Frequenzbereich zwischen 9 kHz und 30 MHz; Harmonisierte Norm, die die
grundlegenden Anforderungen des Artikels 3.2 der Richtlinie 2014/53/EU abdeckt

Das Vesta-Ladegerat, Teil des OPTIMIZER Smart Mini-Systems, ist fur die Verwendung
in einer elektromagnetischen Umgebung wie unten angegeben vorgesehen. Der Kunde
oder Benutzer des Vesta-Ladegerats muss sicherstellen, dass es in der angegebenen

Umgebung verwendet wird.

Emissionspriifung

Compliance

Elektromagnetische
Umgebung - Richtlinien

Zuléssiger Bereich der
Betriebsfrequenzen

Entspricht dem Abschnitt
4323

Modulationsbandbreite

Entspricht dem Abschnitt
4333

Abgestrahltes H-Feld

Entspricht dem Abschnitt
4343

Stérende Emissionen des
Transmitters unter 30 MHz
— Betriebs- und Stand-by-
Modus

Entspricht dem Abschnitt
4383

Stérende Emissionen des
Transmitters 30 bis

1000 MHz — Betriebs- und
Stand-by-Modus

Entspricht dem Abschnitt
4.3.9.3

Stérende Emissionen des
Empfangers bis zu
1000 MHz

Entspricht dem Abschnitt
4423

Das Vesta-Ladegerat
muss elektromagnetische
Energie abgeben, um
seine vorgesehene
Funktion erfillen zu
kénnen. In der Nahe
befindliche elektronische
Gerate kénnen
beeintrachtigt werden.
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ETSI EN 301 839

RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE
AUSSTRAHLUNGEN DES VESTA-LADEGERATS NACH:

ETSI EN 301 839 V2.1.1 — Aktive medizinische Implantate mit sehr geringer
Leistungsaufnahme (ULP-AMI) und zugehdrige Peripheriegerate (ULP-AMI-P), die
im Frequenzbereich 402 MHz bis 405 MHz betrieben werden; Harmonisierte Norm,
die die grundlegenden Anforderungen des Artikels 3.2 der Richtlinie 2014/53/EU
abdeckt

Das Vesta-Ladegerat, Teil des OPTIMIZER Smart Mini-Systems, ist fur die Verwendung
in einer elektromagnetischen Umgebung wie unten angegeben vorgesehen. Der Kunde
oder Benutzer des Vesta-Ladegerats muss sicherstellen, dass es in der angegebenen
Umgebung verwendet wird.

Emissionsprifung

Compliance

Elektromagnetische
Umgebung - Richtlinien

Frequenzfehler

Entspricht dem Abschnitt
4211

Emissionsbandbreite

Entspricht dem Abschnitt
4212

EIRP

Entspricht dem Abschnitt
4213

Storaussendungen des
Senders (30 MHz bis
6 GHz)

Entspricht dem Abschnitt
5.34

Frequenzstabilitat unter
Niederspannungs-
bedingungen

Entspricht dem Abschnitt
4215

Stérende Emissionen des
Empféangers

Entspricht dem Abschnitt
4221

Frequenzzugang

Entspricht dem Abschnitt
4231

Blockierung des
Empfangers

Entspricht dem Abschnitt
4232

Das Vesta-Ladegerat
muss elektromagnetische
Energie abgeben, um
seine vorgesehene
Funktion erfullen zu
kénnen. In der Nahe
befindliche elektronische
Gerate konnen
beeintréchtigt werden.
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ETSI EN 301 489-1 und ETSI EN 301 489-27

RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE
AUSSTRAHLUNGEN DES VESTA-LADEGERATS NACH:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 — Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) fur
Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen;
Harmonisierte Norm fir elektromagnetische Vertraglichkeit

ETSI EN 301 489-27 — Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) fur
Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 27: Besondere Bedingungen fir aktive
medizinische Implantate mit sehr geringer Leistung (ULP-AMI) und zugehdrige
Peripheriegerate (ULP-AMI-P), die in den Frequenzb&andern 402 MHz bis 405 MHz
betrieben werden; Harmonisierte Norm, die die grundlegenden Anforderungen des
Artikels 3.1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/53/EU abdeckt

Das Vesta-Ladegerét, Teil des OPTIMIZER Smart Mini-Systems, ist fur die Verwendung
in einer elektromagnetischen Umgebung wie unten angegeben vorgesehen. Der Kunde
oder Benutzer des Vesta-Ladegerats muss sicherstellen, dass es in der angegebenen
Umgebung verwendet wird.

Die Gewahrleistung der elektromagnetischen Vertraglichkeit in anderen Umgebungen
kann aufgrund von leitungsgebundenen und abgestrahlten Stérungen potenziell

schwierig sein.

Emissionspriifung Basisstandard Compliance Elektromagnetische
Umgebung -
Richtlinien
Abgestrahlte Emissionen | EN 55032 K.A. —durch Das Vesta-Ladegeréat
relevante muss
Strahlennormen | elektromagnetische
abgedeckt Energie abgeben, um
- - seine vorgesehene
Geleitete Emissionen EN 55032 Bestanden Funktion erfallen zu
Oberwellenstrom- IEC 61000-3-2 Bestanden kénnen. In der Néhe
Emissionen befindliche elektronische
- Geréate kdnnen
Spannungsfluktuationen | IEC 6100-3-3 Bestanden beeintrachtigt werden.
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IEC 60601-1-2 2014

RICHTLINIEN UND HERSTELLERERKLARUNG — ELEKTROMAGNETISCHE
AUSSTRAHLUNGEN DES VESTA-LADEGERATS NACH:

IEC 60601-1-2 2014, Ausgabe 4.0 — Medizinische elektrische Gerate — Teil 1-2:
Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen
Leistungsmerkmale — Ergédnzungsnorm: Elektromagnetische Stérungen —
Anforderungen und Prifungen

Das Vesta-Ladegerat, Teil des OPTIMIZER Smart Mini-Systems, ist fur die Verwendung
in einer elektromagnetischen Umgebung wie unten angegeben vorgesehen. Der Kunde
oder Benutzer des Vesta-Ladegerats muss sicherstellen, dass es in der angegebenen
Umgebung verwendet wird.

Die Gewabhrleistung der elektromagnetischen Vertraglichkeit in anderen Umgebungen
kann aufgrund von leitungsgebundenen und abgestrahlten Stérungen potenziell
schwierig sein.

Emissionsprifung Norm/Abschnitt Compliance Elektromagnetische
Umgebung - Richtlinien
Abgestrahlte CISPR11, Gruppe 2, Das Vesta-Ladegerat
Emissionen Abschnitt 6, Klasse B muss elektromagnetische
30 bis 1000 MHz Tabelle 11 (Klasse Energie abgeben, um
B, Gruppe 2) seine vorgesehene
Geleitete Emissionen | CISPR11, Gruppe 2, F}_mktlon erfullen"zu
- : kénnen. In der Nahe
0,15 bis 30 MHz, Abschnitt 6, Klasse B S :
befindliche elektronische
230V 50 Hz und Tabelle 6 (Klasse e
120 V, 60 Hz B, Gruppe 2) Gerate konnen
! ’ pp beeintrachtigt werden.
AC- IEC 61000-3-2 Klasse A
Oberschwingungs-
emissionen
Spannungs- IEC 61000-3-3 Bestanden

fluktuationen
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ANHANG I

Drahtlose Technologie

Fur die Kommunikation zwischen einem OPTIMIZER Smart Mini
Implantierbarer Impulsgenerator (IPG) und dem Vesta-Ladegerat
wird die drahtlose HF-Technologie verwendet. Dies erfolgt tber
einen verschliisselten Kanal tiber eine HF-Verbindung, die den
Anforderungen des Medical Implant Communication System
(MICS) (Reichweite bis 2 m, 402-405 MHz) des MedRadio-
Bandes entspricht.

Die drahtlose HF-Technologie wird auch zur transkutanen
Energielibertragung vom Vesta-Ladegerat zum Aufladen des
OPTIMIZER Smart Mini IPG auf der 13,56 MHz ISM-Frequenz
verwendet. Der Ubertragungsbereich ist auf maximal 4 cm
zwischen der Spule des Ladegeréts und der Empfangsspule des
IPG festgelegt. Die Steuerung des Aufladeprozesses sowie die
Kommunikation von Alarmen vom IPG an das Ladegeréat erfolgen
Uber den verschlisselten MICS-Kanal.

Nennwerte fiir den drahtlosen OPTIMIZER Smart Mini IPG

Charakteristisch | Nennwerte

OPTIlink MICS MedRadio

Frequenzband 402-405 MHz Kommunikationsdienst fur

medizinische Implantate (MICS)

Funkkommunikationsdienst fur
Medizinprodukte (MedRadio)

Bandbreite

< 145 kHz

Modulation

FSK

Abgestrahlte Leistung

< 25 W E.LR.P.

Bereich

0 bis mindestens 1,5 m
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Nennwerte drahtloses Vesta-Ladegerat

Charakteristisch

| Nennwerte

MICS MedRadio

Frequenzband 402-405 MHz Kommunikationsdienst fur
medizinische Implantate (MICS)
Funkkommunikationsdienst fur
Medizinprodukte (MedRadio)

Bandbreite 240 kHz

Modulation FSK

Abgestrahlte Leistung -20,6 dBm EIRP

Bereich

0 bis mindestens 1,5 m

Transkutaner Energietransfer

Frequenzband 13,56 MHz
Industrieller, wissenschatftlicher und
medizinischer Funkbereich (ISM)
Modulation Amplitude (langsam zur Optimierung der

Kopplung)

Abgestrahlte Leistung

< 0,6 W reaktives Nahfeld

Bereich

5 mm bis 40 mm

Aufladekanal Kommunikation

Frequenzband 13,56 MHz £ 9,2 ppm
Industrieller, wissenschaftlicher und
medizinischer Funkbereich (ISM)
Bandbreite < 0,014 MHz
Modulation PPM
Abgestrahlte Leistung -6,93 dBm EIRP

Bereich

5 mm bis 40 mm

53




Dienstgute (QoS) fur die Kommunikation zwischen
dem Vesta-Ladegerat und dem OPTIMIZER Smart Mini
IPG

Die drahtlose MedRadio-Technologie im MICS-Subband
(402 bis 405 MHz) erlaubt die Kommunikation zwischen
dem OPTIMIZER Smart Mini IPG und dem Vesta-
Ladegerat. Die Anforderungen an die Dienstgite (QoS)
variieren je nach Einsatzumgebung (Operationssaal,
Aufwachraum, Klinik und Heimumgebung).

Das Vesta-Ladegerat zeigt zunachst die Bildschirme IPG-
Datendownload und IPG-Datendownload erfolgreich an:

.%J

Nach Abschluss des Datendownloads zeigt das Vesta-
Ladegerat den IPG-Ladestatusbildschirm an:

Das Symbol fiir den Kopplungslevel (ﬂ), dessen
Anzahl der leuchtenden Balken proportional zur Né&he der
Ladestation zum implantierten OPTIMIZER Smart Mini
IPG ist, zeigt die Dienstgiite (QoS) fir die drahtlose
transkutane Energielibertragung an. Der Ladestab sollte
neu platziert werden, bis mindestens 2 Balken des
Symbols fiir den Kopplungslevel aufleuchten, was eine
ausreichende QoS zum Laden des OPTIMIZER Smart
Mini IPG anzeigt.
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Ein leuchtender Balken zeigt eine verschlechterte QoS
an, die eine langere Ladezeit erfordern kann. Null
leuchtende Balken auf dem Symbol fir den
Kopplungslevel, begleitet von einem hdrbaren Piepton,
weisen auf eine schlechte Platzierung der Ladestation
hin. Wenn die Ladestation nicht innerhalb von

20 Sekunden wieder auf die Implantatstelle aufgesetzt
wird, gibt das Vesta-Ladegerat drei lange Pieptdne ab,
zeigt den Bildschirm Fehler beim Laden der IPG-
Koppelung an und schaltet sich dann aus.

Neben dem Aufladen des OPTIMIZER Smart Mini dient
das Vesta-Ladegerat auch dazu, den Patienten tber
Alarme und andere Bedingungen zu informieren. Das
Vesta-Ladegerat ist so konfiguriert, dass es mindestens
einmal pro Tag mit dem OPTIMIZER Smart Mini IPG
kommuniziert. Diese Kommunikation findet immer dann
statt, wenn sich das IPG einige Minuten lang in einem
Umkreis von 1,5 m (5 ft) um das Vesta-Ladegerat
befindet.

Wenn das Vesta-Ladegerat und der OPTIMIZER Smart
Mini IPG nicht innerhalb eines programmierbaren
Zeitraums miteinander kommunizieren, kann der Patient
den Alarmbildschirm ,Daten wurden lange nicht vom IPG
heruntergeladen® sehen, der vom Vesta-Ladegeréat
angezeigt wird:

Weisen Sie den Patienten in diesem Fall an, zu
versuchen, sein OPTIMIZER Smart Mini IPG mit seinem
Vesta-Ladegerat aufzuladen. Wenn der Patient in der
Lage ist, sein implantiertes Geréat erfolgreich aufzuladen,
sollte der Alarmbildschirm vom Vesta-Ladegerat nicht
mehr angezeigt werden. Wenn der Versuch, der
OPTIMIZER Smart Mini IPG mit dem Vesta-Ladegerat
aufzuladen, nicht erfolgreich ist, sollte der Vertreter von
Impulse Dynamics kontaktiert werden.
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Fehlerbehebung bei der drahtlosen Verbindung
zwischen OPTIMIZER Smart Mini IPG und Vesta-
Ladegerat

Wenn Sie Probleme mit der Herstellung einer drahtlosen
Verbindung zwischen dem OPTIMIZER Smart Mini IPG
und dem Vesta-Ladegerat haben, versuchen Sie
Folgendes:

e Wenn das Vesta-Ladegerat nicht zum Aufladen
des OPTIMIZER Smart Mini IPG verwendet wird,
stellen Sie es an einem Ort auf, an dem sich der
Patient haufig aufhélt (z. B. auf dem Nachttisch
im Schlafzimmer), und stecken Sie das Netzteil in
die Steckdose. Dadurch wird eine regelmafige
Kommunikation zwischen dem OPTIMIZER Smart
Mini IPG und dem Vesta-Ladegerat sichergestellt.

e Bewegen Sie sich wahrend des Ladevorgangs
oder der Datenlibertragung nicht.

e Verringern Sie den Abstand zwischen den
Geraten.

e Stellen Sie die Gerate so auf, dass sie sich in
Sichtweite befinden.

e Entfernen Sie die Gerate von anderen Geraten,
die Stérungen verursachen kénnten.

e Betreiben Sie nicht gleichzeitig andere drahtlose
Gerate (z. B. Programmiergeréate fir andere
Gerate, Laptop, Tablet, Mobiltelefon oder
schnurloses Telefon).

e Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie
erneut, eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Drahtlose Kommunikationsgerate, wie z. B.
drahtlose Heimnetzwerkgeréate, mobile und schnurlose
Telefone und Tablets, kénnen die Qualitat der drahtlosen
Verbindung beeintréachtigen.
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WICHTIGE INFORMATIONEN:
Elektrophysiologe:

Adresse:

Stadt:

Land: Postleitzahl:

Telefonnummer:

Kardiologe:

Adresse:

Stadt:

Land: Postleitzahl:

Telefonnummer:

Krankenhaus:

Adresse:

Stadt:

Land: Postleitzahl:

Telefonnummer:




Medikation:

OPTIMIZER Smart Mini Implantierbarer Impulsgeber

Modellnummer:

Seriennummer:

Elektrode 1 Modellnummer: S/N

Elektrode 2 Modellnummer: S/N

Elektrode 3 Modellnummer: SIN




HINWEISE:




